
 
คุณลกัษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

 โดยจดัใหม้ีแบบรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
และอุปกรณ์การแพทย์แบง่เป็นหมวดดงัน้ี 
หมวด : ก   รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑก์ าหนด 
หมวด : ข   รายละเอียดคณุลกัษณะท ั่วไปของรถยนต์ 
หมวด : ค   
รายละเอียดคุณลกัษณะท ั่วไปของหอ้งพยาบาลและสญัญาณไฟฉุกเฉิน 
หมวด : ง   รายละเอยีดคุณลกัษณะท ั่วไปของอุปกรณ์การแพทย์ 
 
หมวด : ก   รายละเอยีดตามมาตรฐานครุภณัฑก์ าหนด 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ ล ัก ษณ ะ ร ถ พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น  (ร ถ ก ร ะ บ ะ ) 
ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์พ.ศ. 2566    โดยมีคุณลกัษณะโดยสงัเขปดงัน้ี 

- รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 
ซีซีหรือมีก าลงัเครือ่งยนต์ไมน้่อยกวา่ 110 กโิลวตัต์ 

- เครือ่งยนต์ดีเซล 4 สูบพรอ้มอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
- มีประตูดา้นหลงัปิด-เปิดส าหรบัยกเตียงผูป่้วยเขา้-ออก 
- มีตูเ้ก็บทอ่บรรจุกา๊ซไมน้่อยกวา่ 2 ทอ่ทีแ่ขวนน ้าเกลือ 
- 

มีที่จดัเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นทีจ่ าเป็นอยา่งเป็นสดัสว่นเป็นระเบีย
บและมีความปลอดภยัจากการหลุดรว่งปลวิออกจากทีจ่ดัเก็บในกรณีทีร่ถมีการชน
หรือกระแทกหรือพลกิคว ่า 

- มี วิ ท ยุ คมนาคมระบบ  VHF/FM ขนาดก า ล ัง ส่ ง ไม่ต ่ า ก ว่ า  25 
วตัต์พรอ้มอุปกรณ์ตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

- เครือ่งสญัญาณไฟฉุกเฉินพรอ้มเครือ่งขยายเสียง 
คุณลกัษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

(๑) เตียงนอนโลหะผสมแบบมีลอ้เข็นปรบัเป็นรถเข็นได้ 
(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรบัเด็กและผูใ้หญ ่
(๓) เครือ่งสอ่งกลอ่งเสียงและเครือ่งดูดของเหลวใช้กบัไฟรถยนต์ 
(๔) เครือ่งวดัความดนัโลหติชนิดตดิผนงั 
(๕) ชุดป้องกนักระดูกคอเคลือ่น 
(๖) ชุดเฝือกลม 
(๗) ชุดใหอ้อกซเิจนแบบ Pipe Line ส าหรบัสง่ทอ่กา๊ซ 
(๘) อุปกรณ์ดามหลงัชนิดส ัน้ 
(๙) เกา้อ้ีเคลือ่นยา้ยผูป่้วยชนิดพบัเก็บได้ 
(10) ครอบหลงัคาทรงสูงพรอ้มตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 

(ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ณเดือนธนัวาคม 2566 หน้า 23 
ลา่ดบัที ่8.7 หน้า 75) 

หมวด ข .รายละเอียดคุณลกัษณะท ั่วไปของรถยนต์ 



๑.คุณลกัษณะทางเทคนิคของรถยนต์ 
๑.๑เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนัขบัเคลื่อน 2 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล 4 

สู บ  4 จ ั ง ห ว ะ ป ริ ม า ต ร ก ร ะ บ อ ก สู บ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2,400 
ซี ซี แ บ บ ธ ร ร ม ด า ห รื อ มี ก า ล ั ง สู ง สุ ด ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า  110 
กิ โ ล ว ัต ต์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ก ับ ต ัว ร ถ ย นต์ เ ป็ น ยี่ ห้ อ เ ดี ย ว ก ัน  ( สี ข า ว 
พ ร้ อ ม ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ แ ล ะ ต ร า ส ัญ ล ัก ษ ณ์ ต า ม ที่ ห น่ ว ย ง า น ก า ห น ด ) 
จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป็ น ร ถ พ ย า บ า ล ห รื อ ร ถ เ ฉ พ า ะ กิ จ 
โดยผา่นการเห็นชอบจากกรมการขนสง่ทางบก แสดงในสมุดทะเบียนรถ 
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๑.๒ระบบจา่ยน ้ามนัแบบหวัฉีดไดเร็คอนิเจ็คช ั่นแบบคอมมอลเรลหรือเป็น

ระบบรุน่ลา่สุดของ 
บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ 

๑ .๓ ค ว า ม จุ ถ ั ง น ้ า ม ั น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  70 
ลติรเช้ือเพลงิชนิดเช้ือเพลงิดีเซลฝาถงัน ้ามนัเปิดจากดา้นใน 
หอ้งโดยสาร 

๑.๔ตดิต ัง้เข็มขดันิรภยัส าหรบัเบาะคูห่น้าคนขบัและคนนั่งขา้ง 
๑.๕ภายในห้องคนขบัติดต ั้งกระจกมองหลงัด้านข้างประตูรถท ั้ง  2 

ขา้งตดิต ัง้กระจกมองหลงัชนิดปรบัดว้ยไฟฟ้า 
๑.๖กระจกประตูดา้นขา้งสามารถปรบัเลือ่นขึน้-ลงดว้ยระบบไฟฟ้า 
๑.๗ภายในหอ้งคนขบัตดิต ัง้ระบบปรบัอากาศตามขอ้ก าหนดหรือมาตรฐาน

ยีห่อ้/รุน่ของผูผ้ลติ 
รถยนต์รุน่ลา่สุด 

๑ .๘ มี ส วิ ต ช์ ต ั ด ไ ฟ ฟ้ า  (Circuit Breaker) 
ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารซึง่ตดิต ัง้อยูใ่นหอ้งคนขบั 

๑.๙ติดต ัง้กล้องบนัทึกภาพติดรถยนต์ Full HD พรอ้มการ์ดเมมโมรี่๓๒ 
GB ตดิดา้นหน้ารถ, หอ้ง 
คนขบัและภายในหอ้งพยาบาลหรือดีกวา่ 

1.10 
มีระบบตดิตามและระบุต าแหน่งรถยนต์ทีส่ามารถเชื่อมกบัระบบทีส่พฉ.ก าหนด 

1.11 
หอ้งคนขบัและหอ้งปฏบิตักิารกระจกประตูและหน้าต่างตดิฟิล์มกรองแสงที่มีแสง
ผา่นไดไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 40  

1.12 
ในหอ้งคนขบัมีวทิยุพรอ้มชุดแสดงภาพจากกล้องสอ่งหลงัและมีวทิยุพรอ้มล าโพง
และมีเข็มขดันิรภยัทุกทีน่ ั่ง 

1.13 ถงัดบัเพลงิขนาด๕ปอนด์ 
 

2. อุปกรณ์ประจ ารถ 
2.1 ยางอะไหลพ่รอ้มกระทะลอ้ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด 



2.2 แมแ่รงยกรถพรอ้มดา้มแบบมาตรฐานประจ ารถของผูผ้ลติ 1 ชุด 
2.3 ประแจถอดลอ้ 1 อนั 
2.4 เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานของบริษทัผูผ้ลติรถยนต์  จ านวน  1  

ชุด 
2.5หนงัสือคูม่ือประจ ารถยนต์  จ านวน  1  เลม่ 
 
หมวด : ค   
รายละเอียดคุณลกัษณะท ั่วไปของหอ้งพยาบาลและสญัญาณไฟฉุกเฉิน 
1. ช่วงหลงัทีเ่ป็นสว่นของหอ้งบรรทกุผูป่้วย 

1.1 ครอบทบัดว้ยหลงัคาไฟเบอร์กลาสเสรมิดว้ยคานเหล็กหลงัคาแบบทรงสูง 
สีเดียวกบัตวัรถ ความสูงจากขอบกระบะไมน้่อยกวา่ 90 ซม. 
ฝ้าเพดานและผนงัดา้นซา้ย-ขวา และดา้นหน้าสูงจากขอบกระบะผลติจาก 
ABS สามารถถอดประกอบไดเ้พือ่สะดวกแกก่ารซอ่มบ ารุงและรกัษา 

1.2 ภายในสว่นของหลงัคาท าจากพลาสตกิ ABS 
ฉีดขึน้รูปอยา่งดีพรอ้มมีกระจกแบบบานเลือ่นท ัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวา 

1.3 หลงัคาไฟเบอร์ตอ้งผลติหรือตดิต ัง้จากบรษิทัทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 
โดยมขีอบขา่ยดา้นการผลติรถพยาบาลโดยตรง 
กรณีหนงัสือรบัรองมาตรฐานเป็นภาษาตา่งประเทศตอ้งใหบ้รษิทัผูอ้อกหนั
งสือรบัรองแปลเป็นภาษาไทยและใหผู้ม้ีอ านาจออกหนงัสือรบัรองลงนามแ
ละประทบัตรารบัรองเอกสารทกุฉบบัโดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-
GP ในวนัเสนอราคา 
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1.4 มีทีจ่ดัเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อืน่ทีจ่ าเป็นอยา่งเป็นสดัสว่
นเป็นระเบยีบและมีความปลอดภยัจากการหลุด รว่ง ปลวิ 
ออกจากทีจ่ดัเก็บในกรณีทีร่ถมกีารชนหรือกระแทกหรือพลกิค ่า 
และมีกระจกบานเลือ่นระหวา่งหอ้งคนขบัและหอ้งพยาบาล 

1.5 ดา้นทา้ยประตกูระบะแบบชนิด 2 บาน เปิดออกดา้นขา้งซา้ย-ขวา 
พรอ้มกระจกบานตายแบบใส ท ัง้สองขา้งของประตู และไมม่ีฝาทา้ยกระบะ 

1.6 ตดิต ัง้กนัชนทา้ย  
ส าหรบัรองรบัรถเข็นเพือ่สะดวกแกก่ารเข็นเตยีงพยาบาลขึน้ และ ลง 
โดยไมใ่หเ้กดิความเสียหายกบัตวัรถ 

1.7 ปูพื้นดว้ยแผน่อลูมเินียมชนิดมีลายกนัลืน่หนาไมน้่อยกวา่ 1  
มลิลเิมตร แบบเต็มพื้นทีเ่พือ่สะดวกแกก่ารล้างท าความสะอาด 

1.8 ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศในหอ้งพยาบาล 1 ชุด 
1.8.1  มีสวิทช์ส าหรบัปิด-เปิดแยกแอร์ในห้องพยาบาล สามารถปิด-
เปิดจากหอ้งคนขบัและหอ้งพยาบาล 
          อยา่งละ 1 ชุด 



          1.8.2  มชี่องพน่พน่ลมเย็นของแอร์ไมน้่อยกวา่ 5 ช่อง 
และสามารถปรบัทศิทางของลมได ้

1.8.1 มีสวทิช์ไมน้่อยกวา่ 2 สวทิช์ สวทิช์ปรบัความแรงของแอร์ 1 
สวทิช์และปรบัความแรงของลมไดไ้มน้่อยกวา่ 3 ระดบั 1 สวทิช์ 

1.8.2 ฝาครอบแอร์ผลติจาก ABS หลอ่ขึน้รูปอยา่งดี 
1.8.3 ตอ้งตดิต ัง้คานรบัตูแ้อร์โดยหา้มเจาะหลงัคาเพือ่ป้องกนัน ้าร ั่ว 

1.9 ดา้นซา้ยมีมา้นั่งยาวบุนวมอยา่งดีแบบเบาะเปิดขึน้ได ้
โดยใตเ้บาะเกา้อี้มา้นั่งยาวสามารถเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือผูป่้วยไดแ้ละมีพนั
กพงิยดึตดิอยูท่ีผ่นงั จ านวน 1 ชุด  

      1.10  มีเข็มขดันิรภยัชนิดรูดกลบัแบบอตัโนมตัเิมือ่ไมใ่ช้งาน 
ตดิต ัง้ทกุทีน่ ั่งภายในหอ้งพยาบาล 
      1.11  มตีูเ้ก็บทอ่ บรรจุออกซเิจนไมน้่อยกวา่ 2 ทอ่ 
ประตูท าจากสแตนเลสอยา่งด ี

          1.12  ดา้นซา้ยตอ่จากเกา้อ้ีมตีูเ้ก็บเวชภณัฑ์แบบ 2 ช ัน้ พรอ้มประตูปิด-
เปิด จ านวน 1 ตู ้
          1.13  
ดา้นขวามีช ัน้วางของและอุปกรณ์การแพทย์ส าหรบัช่วยเหลือผูป่้วยแบบครอบเต็
มซุม้ลอ้   โครงสรา้งท าดว้ย Galvanize Steel ครอบทบัดว้ย Aluminium 
Composite สีขาว ชนิดอบดว้ยความรอ้นทีม่คีวามแข็งแรงสูง สีไมห่ลุดรอ่นงา่ย 
และไมเ่ป็นสนิม จ านวน 1 ชุด 
        1.14  ตดิสติก๊เกอร์สะทอ้นแสงดา้นขา้งซา้ย-ขวา และดา้นหลงั 
และตราอกัษรสญัลกัษณ์ชื่อหน่วยงานตามทีผู่ใ้ช้ก าหนด 
            1.14.1 ตดิสติก๊เกอร์แผน่กระทอ้นแสงตดิรถพยาบาล 
ส าหรบัตดิรถพยาบาลโดยตรง 

 1.14.2 
สติก๊เกอร์แผน่สะทอ้นแสงตอ้งผา่นการทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารสะทอ้นแสงแบ
บแคนเดลาตอ่    

            ลกัซต์อ่ตารางเมตร 
1.14.3  ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายงานการทดสอบจากหน่วยงานของรฐั 

มา ณ วนัทีเ่สนอราคา 
      1 . 1 4 . 4  

การพ่นสีเครื่องหมายประจ าของรถส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกวา่ 
18 เซนตเิมตร  
                  และอกัษรชื่อเต็มของส่วนราชการสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 

หรือชื่อยอ่สูงไมน้่อยกวา่ 7.5   
                  เซนติ เมตร ไว้ด้ านข้ า งนอกรถบริ เ วณประตูท ั้ง  2  ข้ า ง 

ดว้ยสีขาวเวน้แตใ่ช้สีขาวแลว้มองเห็นไม่ 
                 

ชดัเจนใหใ้ช้สีอืน่แทนหรือใหเ้ป็นไปตามระเบียนบรหิารพสัดุก าหนด 
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     1 . 1 5  
ภายในหอ้งพยาบาลตดิต ัง้ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ผลติจากไฟเบอร์กลาส
หล่อขึ้นรูปอย่างดีและมีที่แขวนน ้าเกลือพร้อมไฟส่องสว่างชนิดหลอด LED 
แผงยาว  จ านวน 1 ชุด และไฟ LED ส่องสว่างในหอ้งพยาบาลโมดุลส ัน้ จ านวน 
2 จุดพร้อมสวิทซ์  ปิด - เ ปิด  ราวจ ับแสตนเลสพร้อมไฟ SPOT LIGHT 
ส่ อ ง ส ว่ า ง ด้ า น ท้ า ย ร ถ  จ า น ว น  1 
ชุดท ัง้หมดตดิต ัง้อยูใ่นชุดไฟเบอร์กลาสหลอ่ขึน้รูปเป็นชิ้นเดียวกนั  
     1.16 มีสญัญาณไฟฉุกเฉิน สตีามทีก่ฎหมายก าหนดแถวยาวแบบ LED 
ตดิต ัง้ดา้นหน้ารถเหนือคนขบั ประกอบดว้ยหลอด LED ไมน้่อยกวา่ 3 
หลอดตอ่ชุด มีรายละเอยีดดงัน้ี 
              1.16.1 ออกแบบใหม้พีื้นทีส่ าหรบัตดิต ัง้หลอด LED 
ชุดละไมน้่อยกวา่ 3 หลอด จ านวนไมน้่อยกวา่ 20 โมดูล 
ใหค้วามสวา่งสูงและประหยดัไฟ  
             1.16.2 ฝาเลนสค์รอบดวงไฟท าดว้ยวสัดุโพลีคาร์บอร์เนตหรือ 
Lcxanช่องซา้ยและขวามีสีของเลนสต์ามกฎหมายก าหนด 
ดา้นบนของฝาเลนส์มีลายฝ้าเพือ่เพิม่ความเขม้ของแสง ขนาดของแผงไฟ 
(ไมร่วมขาตดิต ัง้) ยาวไมน้่อยกวา่ 120 ซม. สูงไมเ่กนิ 6 ซม. กวา้งไมน้่อยกวา่ 
29 ซม. 

1.16.3 
ชุดสญัญาณไฟออกแบบใหม้ีระบบป้องกนัการรบกวนคลืน่วทิยขุา่ยฉุ
กเฉินทกุยา่น 
1.16.4 มีเครือ่งขยายเสียงขนาด 100 วตัต์ ใชก้บัไฟกระแสตรง 12 

โวลท์ เลือกปรบัเสยีง    
           ไซเรน ใหค้วามแตกตา่งของเสียงไดไ้มน้่อยกวา่ 5 เสยีง 
1.16.5 ล าโพงฮอร์นขนาดไมน้่อยกวา่ 100 วตัต์ 

โดยตดิต ัง้ไวใ้นทีเ่หมาะสม จ านวน 1 ตวั 
1.16.6 ผลติภณัฑ์ทีเ่สนอท ัง้สญัญาณไฟฉุกเฉิน 

เครือ่งขยายเสียงและล าโพงเป็นยีห่อ้เดยีวกนั 
1.16.7 

สญัญาณไฟฉุกเฉินตอ้งเป็นผลติภณัฑ์ทีผ่ลติในประเทศไทยโดยมีหนงัสือร ั
บรอง MIT  

           จากสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
พรอ้มแนบเอกสารมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคา 

1.16.8 เป็นผลติภณัฑ์จากบรษิทัทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน 
1.17 ตดิต ัง้ไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED โมดุลชนิดกนัน ้าสีน ้าเงนิ-

แดงพรอ้มไฟสปอร์ตไลท์สอ่งสวา่งชนิดหลอด LED ชนิดกนัน ้าใหค้วามสวา่งสูง 



ท ัง้หมดอยูใ่นกรอบไฟเบอร์หลอ่ขึน้รูปอยา่งดีตดิต ัง้บนหลงัคาดา้นซา้ยและขวา 
ดา้นละ 2 ชุด แตล่ะชุดมหีลอด LED ไมน้่อยกวา่ 8 ดวง  
      1.18 ตดิต ัง้ไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED โมดุลชนิดกนัน ้าสีน ้าเงนิ-
แดงอยูใ่นกรอบไฟเบอร์หลอ่ขึน้รูปอยา่งดบีรเิวณบนหลงัคาสว่นทา้ยดา้นซา้ย-
ขวา อยา่งละ 1 ชุด  
      1.19 ตดิฟิล์มกรองแสงตามทีก่ฎหมายก าหนดรอบคนั 
กระจกบงัลมหน้าตดิฟิล์มกรองแสง ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 15 เซนตเิมตร 
จากดา้นบน 
     1.20 
ตดิต ัง้มือจบัดา้นขา้งประตูในหอ้งพยาบาลส าหรบัจบัยดึเพือ่ความสะดวกเวลาขึน้ล
งของเจา้หน้าทีข่ณะปฏบิตังิาน 
     1.21 
อุปกรณ์และเครือ่งมือครุภณัฑช์่วยชีวติฉุกเฉินภายในหอ้งพยาบาลตอ้งออกแบบใ
หย้ดึตดิกบัตวัถงัรถอยา่งม ั่นคงแข็งแรงไมห่ลุดงา่ย ขณะรถพยาบาลก าลงัเคลือ่นที ่
     1.22 วทิยุสือ่สารชนิดตดิรถยนต์แบบสงัเคราะห์ความถีป่ระเภท 2 
มีก าลงัสง่ตามที ่กสทช. อนุญาต จ านวน    1   เครือ่ง 
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อุปกรณ์ประกอบของเครือ่งรบั – สง่วทิยุ จ านวน 1 ชุดตอ่เครือ่ง 

1. ไมโครโฟน ส าหรบัพดู    1 ชุด 

2.  แทน่ต ัง้เครือ่ง   1 แทน่ 

3.  ชุดสายไฟ DC พรอ้มฟิวท์1  ชุด 

4.  ชุดเสาอากาศพรอ้มอุปกรณ์จบัยดึ ตดิรถยนต ์  1  ชุด 

5. 

ผูเ้สนอราคาตอ้งไดร้บัการแตง่ต ัง้หรือเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหค้า้ซึง่เครือ่งวทิยคุ

มนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆของเครือ่งวทิยคุมนาคม 

จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ 

และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ โดยเอกสารไมห่มดอาย ุ

โดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 

หมวด : ง   รายละเอียดคุณลกัษณะท ั่วไปของอุปกรณ์การแพทย์ 
    1. มีเตยีงนอนส าหรบัผูป่้วยแบบมีลอ้เข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดงัน้ี 



1.1  มีเตยีงและโครงท าจากสแตนเลสปลอดสนิม  
มีความแข็งแรงสามารถนวดหวัใจไดท้นัท ี

1.2  แผน่รองตวัผูป่้วยท าจาก โลหะปลอดสนิม อยา่งดี 
1.3  พนกัพงิหลงัสามารถยกตวัผูป่้วยขึน้ – ลง 

และปรบัระดบัไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองต ัง้แต ่0 ถงึ  70 องศา 
1.4  การปรบัเปลีย่นจากเตียงนอนเป็น รถเข็นสามารถท าได้งา่ย 
1.5  สามารถเข็นขึน้รถพยาบาลไดง้า่ยโดยเจา้หน้าทีค่นเดียว 

ขาเตยีงคูห่น้าและคูห่ลงัมีดา้มจบัคนับงัคบั  ลอ้ใหพ้บัไปกบัฐานเตยีง 
และเมือ่ดงึเตียงลงจากรถลอ้คูห่ลงัและลอ้คูห่น้าจะกางออกเองโดยอตัโน
มตั ิ                

1.6  
มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดลา้งท าความสะอา
ดได ้พรอ้มสายรดัผูป่้วย  
2 เสน้ 

1.7  น ้าหนกัเตยีงไมเ่กนิ 45 กโิลกรมั 
สามารถรบัน ้าหนกัผูป่้วยและเจา้หน้าทีข่ณะท า CPR 
บนเตยีงกรณีผูป่้วยฉุกเฉินขณะน าสง่โรงพยาบาลไดไ้มน้่อยกวา่ 350 
กโิลกรมั 

1.8  ฐานเตยีงและรางส าหรบัรองรบัลอ้เตียงท าดว้ยแสตนเลส 
พรอ้มระบบล็อคเตยีง 
เมือ่น าเตยีงขึน้รถสามารถล็อคเตียงไดเ้องโดยอตัโนมตัไิดร้างเป็นทีเ่ก็บ
ชุดแผน่รองหลงัผูป่้วยมีบานประตูเปิด – ปิด 

1.9  เตียงตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติในประเทศไทยโดยมีหนงัสือรบัรอง 
MIT จากสภาอุตสาหกรรมแหง่ ประเทศไทย 
พรอ้มแนบเอกสารมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคา 

1.10 เตียงพยาบาลตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีผู่ผ้ลติไดร้บัอนุญาตใหผ้ลติจาก 
อย.และเจา้ของผลติภณัฑ์ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
โดยมีเอกสารมาแสดงในวนัเสนอราคา 

    2.   อุปกรณ์ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบบีพรอ้มอุปกรณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1  ถุงลมยางท าดว้ยซลิโิคน และสามารถพบัได ้

เพือ่ความสะดวกในการเก็บรกัษา 
2.2  วาวล์ส าหรบัควบคุมการไหลของอากาศ สามารถแยกประกอบได ้
2.3  หน้ากากครอบปากและจมูกท าดว้ยวสัดุโปรง่ใส 

และสว่นทีเ่ป็นยางท าจากซลิโิคนออ่นน่ิมหลอ่เป็นชิน้เดยีวกนั 
โดยมขีนาดส าหรบัเด็กและผูใ้หญ ่อยา่งละ 1 อนั 
และมีทีเ่ปิดทางเดนิหายใจขนาด เล็ก กลาง ใหญ ่อยา่งละ 1 ชิน้ 

2.4  ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 
โดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ 
 e-GP ในวนัเสนอราคา 

2.5  มีชุดอุปกรณ์ล าเลียงขนยา้ยข ัน้พืน้ฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 



 
 

-6- 
 
          2.6 ชุดล็อคศรีษะกบัแผน่กระดานรองหลงัผูป่้วย (Head Immobilizer) 
                2.6.1 
สามารถใช้ล็อคศีรษะผูบ้าดเจ็บกบัแผน่กระดานรองหลงั(Spinal 
Board)ไดอ้ยา่งม ั่งคงโดยมกีอ้นโฟมรูปสีเ่หลีย่ม 2 ชิน้ 
ส าหรบัประคองดา้นขา้งศรีษะผูบ้าดเจ็บและมีฐานรองส าหรบัยดึตดิกบั 
แผน่กระดานรองหลงั(Long Spinal Board) 
               2.6.2 ท าจากโพลียูลีเทน และภายนอกชุดเคลือบดว้ยโพลียูลีเทน 
เหลวท ัง้ชิน้ ผวิโดยรอบเรียบเป็นชิน้เดยีว ไมม่ีรู รอยปะ 
รอยตอ่ทีจ่ะท าใหข้องเหลวซมึผา่นเขา้ไป ท าใหเ้กดิความหมกัหมมภายในได ้
โดยดา้นลา่งของกอ้นโฟมมีแผน่หนามเตยแบบปะตดิ(Velcro)ส าหรบัยดึตดิกบัต ั
วฐาน 
               2.6.3 
มีสายรดัส าหรบัรดัโดยรอบแผน่กระดานรองหลงัอยา่งม ั่นคงและมีแผน่หนามเตย
แบบปะตดิ(Velcro)ส าหรบัยดึกอ้นโฟม 
               2.6.4  มีสายรดัจ านวน 2 เสน้ ส าหรบัยดึหน้าผากและคางผูบ้าดเจ็บ 

2.6.5 ผวิวสัดุไมซ่มึซบัของเหลวสามารถลา้ง แช่ 
ท าความสะอาดไดท้ ัง้ชิน้ 
2.6.6 ไมม่ีโลหะเป็นวสัดุสามารถ X-Ray ผา่นไดโ้ดยตลอด      

                2.6.7   
ตอ้งเป็นผลติภณัฑ์จากบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์โดยยืน่เอ
กสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา  

2.7 ชุดแผน่รองหลงัผูป่้วย (Long Spinal Board)  
2.7.1  ท าดว้ยพลาสตกิ Polyethylene 
ทนแรงกระแทกและสามารถกนัน ้าได ้

                2.7.2 มีขนาดความยาวไมน้่อยกวา่ 180 ซม. 
มีความกวา้งไมน้่อยกวา่ 40 ซม. มีความหนาไมเ่กนิ 6 ซม. และหนกัไมเ่กนิ 8 
กโิลกรมัสามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางน ้าไดโ้ดยไมจ่ม 
                2.7.3 สามารถรบัน ้าหนกัผูป่้วยและเจา้หน้าทีข่ณะท า 
CPRไดไ้มน้่อยกวา่ 300 กโิลกรมั 
                2.7.4 แสง X-Ray สามารถผา่นได ้ พรอ้มตวัอยา่งฟิล์ม X-Ray 
มาแสดง ณ วนัเสนอราคา 
                2.7.5 ภายในชุดแผน่กระดานรองหลงัมีแกนส าหรบัยดึสายรดั 
รบัน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 170 กก. และมีแกนส าหรบัสายรดัไมน้่อยกวา่ 8 
แกนพรอ้มผลการรบัน ้าหนกัของแกนยดึสายรดัรบัน ้าหนกัสูงสดุ 

2.7.6 มีสายรดัผูป่้วย ทีป่รบัขนาดและมีอปุกรณ์ล็อคไดจ้ านวน 3 เสน้ 



2.7.7 ชุดแผน่รองหลงัผูป่้วยผา่นการทดสอบการรบัน ้าหนกัไดจ้รงิ 
โดยแนบผลการทดสอบจากหน่วยงานของรฐั โดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ 
e-GP ในวนัเสนอราคา 

3. มีเครือ่งสอ่งกลอ่งเสียง จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดงัน้ี 
3.1 ดา้มจบัท าดว้ยโลหะปลอดสนิม 
3.2 ตวัทอ่สอ่งตรวจสามารถถอดออกจากดา้มจบัไดอ้ยา่งสะดวก 
3.3 ตวัทอ่สอ่งออกแบบใหม้ทีอ่เล็กๆ 
เพือ่เป็นทอ่สอ่งแสงสวา่งขณะท าการตรวจ 
3.4 ในชุดมทีอ่สอ่งกลอ่งเสียง ไมน้่อยกวา่ 3 ทอ่  
3.5 
ตอ้งเป็นผลติภณัฑ์จากบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์โด
ยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 

4. เครือ่งดูดเสมหะ เป็นเครือ่งดดูเสมหะและของเหลว ชนิดใช้ไฟฟ้า 
ตามบา้นท ั่วไปและโรงพยาบาล 

4.1 เป็นเครือ่งดูดของเหลวชนิดใช้ไฟฟ้าได ้2 ระบบ ไฟบา้น AC 220 V 
และ ไฟในรถยนต ์DC 12 V 
4.2 สามารถปรบัแรงดดูชนิดแรงดดูสูงสุด 18 ลติร ตอ่นาที 
4.3 มีน ้าหนกัเบา พรอ้มหูหิว้สะดวกในการเคลือ่นยา้ย 
 
 
 

-7- 
 

4.4 มีชุดควบคุมแรงดูด พรอ้มสญัญาณไฟแสดงการท างานของเครือ่ง 
4.5 มีกระบอกใสข่องเหลวพรอ้มชุดกนัลน้ ขนาดความจุ 1,000 มลิลลิติร 1 
ชุด 
4.6 ฟิวเตอร์กรองแบคทีเรีย 1 ชุด 
4.7 สายดูดของเหลว 1 ชุด 
4.8 ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
13485 โดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 

5. มีเครือ่งวดัความดนัโลหติชนิดตรงึกบัฝาผนงัพรอ้มอุปกรณ์ 
และหูฟงัมีรายละเอยีดดงัน้ี 

5.1 เป็นแบบ Wall Aneroid ตดิต ัง้ยดึกบัผนงัหอ้งพยาบาล 
5.2 สามารถวดัความดนัโลหติไดจ้าก 0-300 มลิลเิมตรปรอท 
5.3 มผีา้พนัแขนส าหรบัผูใ้หญแ่ละเด็กเป็นชนิดปะตดิ (Velero 
Fastener) อยา่งละ 1 ชุด 
5.4 สายยางตอ่จากผา้พนัแขนเป็นแบบ Coiled Tubing 
ตอ้งมีความยาวไมน้่อยกวา่ 8 ฟุต 
5.5 ลูกยางส าหรบัอดัลมผา้พนัแขน พรอ้มลิน้ปิด-เปิด 
สะดวกตอ่การควบคุม 



5.6 มีหฟูงัจ านวน 1 
ชุดภายใตย้ีห่อ้เดยีวกนักบัเครือ่งวดัความดนัโลหติชนิดตดิฝาผนงั 
5.7 ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
13485 โดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 

6. มีเฝือกดามคอชนิดแข็ง (Hard Corra) ชนิดปรบัระดบัได ้4  ขนาด จ านวน 
1 ชิ้น 
7. ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอยีดดงัน้ี 

7.1 โครงสรา้งท าจากไวนิล (Vinyl) หรือโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์ 
(Polyester fiber)  ภายในบรรจุเม็ดโฟม   
      ซึง่จะแข็งตวัเมือ่ดูดลมออกและไมบี่บรดัรา่งกาย 
7.2  มีปุ่ มปิดเปิดลมชนิดหมุนปิด-เปิดม ั่นคงแข็งแรง 
7.3  มีสายรดัแบบปะตดิ (Veicro fastener) 
ส าหรบัใช้รดัหรือหอ่ชุดอุปกรณ์กบัรา่งกาย 
7.4  แสงเอ็กซเรย์สามารถผา่นได ้
7.5  มีทีสู่บลมชนิดไฟฟ้าใช้ถา่น AA 
เป็นผลติภณัฑ์จากผูผ้ลติเดยีวกนักบัตวัเฝือกจ านวน 1 ชุด 

          7.6  มทีีสู่บลมส ารองชนิดใช้มือสูบ จ านวน 1 ชุด 
          7.7  มถีุงผา้กนัน ้าอยา่งดี จ านวน 1 ใบ ส าหรบัใสอุ่ปกรณ์ท ัง้หมด 

7.8 
ตอ้งเป็นผลติภณัฑ์จากบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์โด
ยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่น 
      ระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 

8. ชุดให ้Oxygen เป็นแบบ Pipe Line System จ านวน 1 ชุด 
8.1 เป็นชุดให ้ Oxygen 
ส าหรบัใชก้บัผูป่้วยเพือ่ช่วยหายใจทีต่ดิต ัง้ในรถยนต์พยาบาลมคีุณลกัษณ
ะ 
      และอุปกรณ์ประกอบดงัน้ี 
8.2 มีชุดปรบัลดความดนักา๊ซออกซเิจน (Oxygen Regulalor) จาก 
2,000 PSI เป็น 50 PSI จ านวน  
      1 ชุด 
ตดิต ัง้กบัทอ่ออกซเิจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถไดส้ะดวก 
8.3 
อุปกรณ์ตอ่เชื่อมและปรบัลดความดนักา๊ซเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทางการแ
พทย ์
8.4 เดนิสายสง่ออกซเิจนดว้ยทอ่ทนแรงดนัมายงัแผงควบคุม 
8.5 
สามารถตรวจปรมิาณทีเ่หลือของกา๊ซออกซเิจนไดจ้ากแผงควบคุมในหอ้ง
พยาบาล 
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8.6 ตดิต ัง้ชุดรองรบั Oxygen เป็นแบบ Pipe Line System 
และทีแ่ขวนชุดวดัความดนัโลหติชนิดตดิ 
     
ฝาผนงับนแผงส าหรบัควบคุมท าจากอลูมเินียมมีขนาดของแผงกวา้งไมน้่
อยกวา่ 15 ซม.  
     ยาวไมน้่อยกวา่ 90 ซม. จ านวน 1 แผง 

9. แผงส าหรบัรดัตวัผูบ้าดเจ็บ ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
9.1 แทง่ดามเชื่อมโยงกนัเป็นแผง 
สามารถโอบรอบศรีษะและคอไดอ้ยา่งกระชบั พืน้ผดิหุม้ดว้ย วสัด ุ     
      สงัเคราะหท์ีป้่องกนัน ้าหรือของเหลวซมึผา่นได ้มีหนามเตย 
(Velcro) ทีส่ามารถตดิสายรดั  
      หน้าผากและคางของผูบ้าดเจ็บแหง่ละ 1 เสน้ 
9.2 มีเข็มขดัยดึตวัของผูบ้าดเจ็บซึง่ใช้หวัล็อคแบบสวมเร็ว (Instant 
Snap Lock Buckle)   
      จ านวน  3  เสน้ 
9.3 มีสีแตกตา่งกนั และมีชุดเข็มขดัส าหรบัรดัใตข้า 2 เสน้ 
เพือ่เพิม่ความกระชบั โดยเข็มขดัทกุเสน้ 
      สามารถปรบัได ้
มีกระเป๋าส าหรบัเก็บอุปกรณ์มหีมอนส าหรบัหนุนรองบรเิวณหลงัศรีษะหา
กยดึตรงึ 
      ผูบ้าดเจ็บกบัอุปกรณ์และมีช่องวา่งเหลือมากเกนิไป รงัสี X-RAY 
สามารถผา่นไดโ้ดยตลอด ขนาด 
      ความกวา้งไมน้่อยกวา่ 87 เซนตเิมตร ความยาวไมน้่อยกวา่ 86 
เซนตเิมตร มนี ้าหนกัไมเ่กนิ  
      3  กโิลกรมั 
9.4 

ตอ้งเป็นผลติภณัฑ์จากบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์โด
ยยืน่เอกสารท ัง้หมด 
      ผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 
10. เกา้อ้ีเคลือ่นยา้ยผูป่้วยชนิดเข็นไดส้ามารถพบัเก็บไดส้ะดวก ( Stair 
chair) จ านวน 1 ตวั ม ี 
      รายละเอยีดดงัน้ี 
10.1 เป็นเกา้อ้ีทีใ่ช้ในการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 
เพือ่ขนยา้ยผูป่้วยไปยงัสถานทีป่ลอดภยั 
10.2 ใช้เคลือ่นยา้ยผูป่้วยทีย่งัรูส้กึตวั แตไ่มส่ามารถนอนได ้



10.3 มีการออกแบบใหเ้คลือ่นยา้ยไดอ้ยา่งสะดวก 
ท ัง้ผูป้ฏบิตังิานและผูป่้วย 
10.4 โครงสรา้งท าดว้ยโลหะปลอดสนิมท าใหม้ีความทนทาน 
สะดวกในการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 
1 0 . 5 
มีพนกัพงิส าหรบัรองรบัผูป่้วยพรอ้มกบัสายรดัตวัเพื่อป้องกนัผูป่้วยตกจา
กเกา้อ้ีในขณะ 
        เคลือ่นยา้ย 
10.6 
พนกัพงิหลงัผูป่้วยมผีา้ใบอยา่งดีรองหลงัและสามารถท าความสะอาดไดง้า่
ยหากมีคราบสกปรก 
40.7 
มีทีจ่บัส าหรบัยกเกา้อ้ีในกรณีปฏบิตังิานไดส้ะดวกท ัง้ดา้นหน้าและดา้นหล ั
ง และมือจบัดา้นหน้า 
        สามารถพบัเก็บได ้
10.8 สามารถรองรบัน ้าหนกัตวัผูป่้วยไดไ้มน้่อยกวา่ 159 กโิลกรมั 
10.9 มนี ้าหนกัรวมของเกา้อ้ีไมเ่กนิ 10 กโิลกรมั 
มีขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 45 ซม.สูงไมน้่อยกวา่  
        90 ซม. 
10.10 มีลอ้ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางไมน้่อยกวา่ 4 เซนตเิมตร 
ท าจากวสัดุอยา่งดีโดยลอ้หน้า 2 ลอ้  
          สามารถหมนุไดร้อบตวั 360 องศา 
สามารถทนทานตอ่ทกุสภาพพืน้ผวิได ้และลอ้ดา้นหลงั 
          
สามารถล็อคไดเ้พือ่ป้องกนัการไหลของเกา้อ้ีในกรณีทีพ่ื้นมคีวามลาดชนั 
10.11 เกา้อ้ีเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 
ออกแบบมาใหม้ีทีพ่กัเทา้ไดข้ณะเคลือ่นยา้ย 
10.12 เมือ่ไมใ่ช้งานสามารถพบัเก็บเขา้ทีไ่ดอ้ยา่งสะดวก 
10.13  
ตอ้งเป็นผลติภณัฑ์จากบรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานทางการแพทย์โ
ดยยืน่เอกสารท ัง้หมด 
           ผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 
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  11.  
กระเป๋าพยาบาลชนิดถือและสามารถสะพายไดพ้รอ้มอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบา
ดแผล หา้มเลือด ดาม 



         กระดูก จ านวน 24 รายการ ตวักระเป๋ามีน ้าหนกัเบา 
สามารถหิว้หรือสะพายเคลือ่นยา้ยไดอ้ยา่ง   
         สะดวก รวดเร็ว เมือ่เปิดออกมกีารแบง่ช่อง ช ัน้ทีบ่รรจุของตา่งๆ 
อยา่งชดัเจน อุปกรณ์พยาบาลดา้นใน 
         บรรจุในถุงทีส่ามารถหยบิใช้งานไดส้ะดวกมตีวัอกัษร EMS 
และแถบสะทอ้นแสงขนาดใหญสู่งไมน้่อย 
         กวา่ 3 น้ิว ยาวไมน้่อยกวา่ 12 น้ิว 
สามารถมองเห็นในทีม่ดืไดใ้นระยะไกล 

อุปกรณ์พนัปิดแผลหา้มเลือดและดาม 

1. ผา้ก็อตชนิดมว้น ขนาด 2 น้ิว     จ านวน 
 1 มว้น 

2. ผา้ก็อตชนิดมว้นขนาด 4 น้ิว     จ านวน 
 1 มว้น 

3. ผา้ยดืพนัแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 น้ิว  
 จ านวน  1 มว้น 

4. ผา้ยดืพนัแผล (Elastic Bandage) ขนาด 3 น้ิว  
 จ านวน  1 มว้น 

5. ผา้ยดืพนัแผล (Elastic Bandage) ขนาด 4 น้ิว  
 จ านวน  1 มว้น 

6. ผา้ก็อตปิดตา (Eye Pad)     จ านวน 
 5 ชิ้น 

7. ทีห่นีบสายสะดือ      จ านวน  
 2 ชิ้น 

8. พลาสเตอร์ยาชนิดกนัน ้า     จ านวน 
 1 กลอ่ง 

อุปกรณ์ท าความสะอาดแผล 

9. ไมพ้นัส าลี       จ านวน 
 1 หอ่ 

10. ส าลีปราศจากเช้ือ (หอ่)     จ านวน 
 1 หอ่ 

น ้ายาฆา่เช้ือและท าความสะอาดแผล 

11. แอลกอฮอล์       จ านวน 
 1 ขวด 

12. เบตาดนิโซลูช ั่น      จ านวน 
 1 ขวด 

13. น ้าเกลือลา้งแผล      จ านวน 
 1 ขวด 

14. อุปกรณ์ส าหรบัลา้งตา     จ านวน 
 1 ชุด 

อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลท ั่วไป 



15. เทปกาวตดิผา้ก็อตชนิดใส     จ านวน 
 1 กลอ่ง 

16. ถุงมือยางชนิดอยา่งดี 100 ชิ้น    ฃจ านวน 
 1 หอ่ 

17. ทีด่ดูเสมหะ (ลูกยางแดง)     จ านวน 
 1 ลูก 

18. แอมโมเนีย       จ านวน 
 1 ขวด 

19. ผา้ปิดจมกู (Mask)      จ านวน 
 10 ชิ้น 

20. กรรไกร       จ านวน 
 1 ชิ้น 

21. Pocket Mask      จ านวน 
 1 ชุด 

22. ถุงขยะตดิเช้ือ      จ านวน 
 5 ใบ 

23. ผา้กนัเป้ือน       จ านวน 
 1 ผืน 

24. ไฟฉาย       จ านวน            
1    กระบอก 
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           25. กรวยยาง       จ านวน            2        
อนั 

           26. เส้ือสะทอ้นแสง                                                  จ า น ว น             
2       ตวั 

           27. นกหวีด                                                            จ า น ว น             
2       ตวั 

           28. กระบองไฟกระพรบิ                                                  จ านวน            
2        อนั 

           29.  เทปจราจร                                                       จ า น ว น            
1       มว้น 

 

12 . รายละเอียดข้อความอื่นๆตามที่หน่วยงานก าหนด 
เงือ่นไขเฉพาะ 



1. ตวัรถยนต์บริษัทผู้ผลิตรถต้องรบัประกนัคุณภาพในระยะเวลา  3 
ปีหรือระยะทาง 100,000 กม.  
สุดแตอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงจะถงึก่อนหากมีการช ารุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ
ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิชอบซอ่มแซมเปลีย่นอะไหลใ่ห้โดยไมค่ดิมูลคา่เวน้แตเ่กดิจาก
กรณีอุบตัเิหตุหรือภยัธรรมชาติ 

2. 
การน ารถยนต์เขา้บ ารุงรกัษาฟรีภายในระยะทีก่ าหนดสามารถน ารถยนต์เขา้รบับ
รกิารทีต่วัแทน 
จ าหน่ายท ั่วราชอาณาจกัร 
            3. 
ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่แค็ตตาล็อกหรือรูปแบบแสดงยีห่อ้,รุน่,ประเทศผูผ้ลติหรือเจา้
ของผลติภณัฑ์มาพรอ้มกบัเอกสารประกอบการเสนอราคา 
โดยยืน่เอกสารท ัง้หมดผา่นระบบ e-GP ในวนัเสนอราคา 

1. แค็ตตาล็อกรถยนต ์ขนาด 1 ตนั 
2. แค็ตตาล็อกหลงัคาไฟเบอร์กลาส 
3. แค็ตตาล็อกตูเ้ก็บทอ่บรรจุออกซเิจนได ้2 ทอ่ 
4. แค็ตตาล็อกทีแ่ขวนน ้าเกลือและไฟสอ่งสวา่งในหอ้งพยาบาล 
5. แค็ตตาล็อกตูใ้สอุ่ปกรณ์และเวชภณัฑ์ในหอ้งพยาบาล 
6. แค็ตตาล็อกวทิยุสือ่สาร 25 วตัต ์พรอ้มอุปกรณ์ 
7. แค็ตตาล็อกสญัญาณไฟฉุกเฉินและเครือ่งขยายเสียงอเิล็กทรอ

นิกส์ไซเรน 
8. แค็ตตาล็อกเตียงพยาบาล 
9. แค็ตตาล็อกชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรบัเด็กและผูใ้หญ ่
10. แค็ตตาล็อกเครือ่งสอ่งกลอ่งเสียง 
11. แค็ตตาล็อกเครือ่งดูดเสมหะ 
12. แค็ตตาล็อกเครือ่งวดัความดนัโลหติแบบตดิฝาผนงั 
13. แค็ตตาล็อกชุดคอลา่ป้องกนักระดูกคอเคลือ่น 
14. แค็ตตาล็อกชุดเฝือกลมสุญญากาศ 
15. แค็ตตาล็อกชุดใหอ้อกซเิจนแบบ Pipe line 

ส าหรบัสง่ทอ่กา๊ซ 
16. แค็ตตาล็อกเฝือกดามหลงั (KED) 
17. แค็ตตาล็อกเกา้อ้ีเคลือ่นยา้ยผูป่้วยชนิดพบัเก็บได ้
18. แค็ตตาล็อกแผน่กระดานรองหลงัส าหรบัเคลือ่นยา้ยผูป่้ว

ย 
19. แค็ตตาล็อกกระเป๋าอุปกรณ์กูภ้ยัพรอ้มเวชภณัฑ์ 

4. ผูเ้สนอราคาตอ้งรบัประกนัอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เวน้ตวัรถยนต)์ 
และครุภณัฑ์ทางการ 
แพทย์เป็นระยะเวลา 1 ปี 



5 . 
อุปกรณ์การแพทย์ตอ้งเป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมากอ่นหรือใช้สาธติมากอ่นหาก
เกดิการช ารุด 
ข ัด ข้ อ ง ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ร ับ ป ร ะ ก ัน แ ล ะ ท า ก า ร แ ก้ ไ ข แ ล้ ว ถึ ง  2 
คร ัง้ผูข้ายจะตอ้งน าชิ้นสว่นหรืออะไหลม่าเปลีย่นใหโ้ดยไมค่ดิมูลคา่ 

6 . ร ถ พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น ที่ ส่ ง ม อ บ ต้ อ ง พ่ น ว ั ส ดุ ก ั น ส นิ ม 
โดยมีหนงัสือรบัรองการประกนัสนิม 3 ปี หรือ 100,000 กม. อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
โดยพน่ทีต่ าแหน่งตา่งๆ ของตวัรถ ดงัน้ี  

 8.1 ภายในประตูและตามบล็อกตวัถงัรอบคนั 
 8.2 บรเิวณหอ้งเครือ่งและตามตะเข็บ 
 8.3 บงัโคลน ทีว่างยางอะไหล ่และใตท้อ้งรถ 
7. 

รถพยาบาลทีผ่ลติเสร็จแลว้ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติในประเทศไทยโดยมหีนงัสือร ั
บรอง MIT ผลติภณัฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
จากสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
พรอ้มแนบเอกสารมาแสดงในวนัทีเ่สนอราคา 

 
เงือ่นไข 
1. 

เป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปทีผ่ลติออกจ าหน่ายแพรห่ลายมีรูปแบบมาตรฐานผูเ้สนอร
าคาจะตอ้งระบุ 
ชื่อสถานทีต่ ัง้โรงงานใหช้ดัเจนโดยตอ้งแสดงหลกัฐานใบอนุญาตประกอบกจิการโ
รงงานและมีความสามารถทีจ่ะผลติหรือประกอบทีเ่ชื่อถือได้ 

2. 
อุปกรณ์ประจ ารถตอ้งเป็นของทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกร
รม 

3 . 
ผูเ้สนอราคาตอ้งแจง้รายละเอียดใหช้ดัเจนพรอ้มแคตตาล็อกหรือตน้ฉบบัแนบมา
พรอ้มใบเสนอ 
ราคารายการใดไม่ระบุหรือไมแ่สดงรายละเอียดไว้ตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากบรษิั
ทผูผ้ลติ 

5. 
ผูเ้สนอราคาทีไ่มป่ฏบิตัติามเงือ่นไขใดๆก็ตามจะไม่ได้รบัการพิจารณารถยนต์ที่เ
สนอตอ้งเป็นของทีม่ีคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

6. มีคูม่ือการใช้งานและการบ ารุงรกัษาเป็นภาษาไทยจ านวน 1 ชุด 
7. มีขอ้ความเครือ่งหมายหรือตราสญัลกัษณ์อยา่งน้อยประกอบดว้ย 

(1) ก ร ะ จ ก ห น้ า ด้ า น บ น ติ ด ส ติ ก เ ก อ ร์ ข้ อ ค ว า ม 
“องค์การบรหิารสว่นต าบลเดน่ราษฏร์” ตวัอกัษรสีน ้าเงนิบนพื้นสตกิเกอร์สีขาว 

(2) ด้านหลงัส่วนบนติดข้อความ “เจ็บป่วยฉุกเฉินอุบตัิเหตุโทร 
1669” ตวัอกัษรสีแดงขอบ 



สีขาว 
(3) ด้ า น ห ล ัง ส่ ว น ล่ า ง ติ ด ข้ อ ค ว า ม  “อ บ ต .เ ด่ น ร า ษ ฏ ร์ ” 

ตวัอกัษรสีน ้าเงนิขอบสีขาว 
(4) 

ดา้นขา้งท ัง้สองขา้งแสดงตราสญัลกัษณ์ของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติแล
ะขอ้ความ “อบต.ดูกอึง่จงัหวดัรอ้ยเอ็ดโทร.1669”  

(5) 
ด้านข้างรถสว่นล่างตดิแถบสีสะทอ้นแสงตลอดแนวเพื่อความปลอดภยัในการปฏิ
บตังิานเวลากลางคืน 

(6) ประตูด้านนอกติดตราเครื่องหมายประจ าอบต.เด่นราษฏร์ 
(โลโก้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตรและมีข้อความ 
“อบต .เด่น ราษฏ ร์ ” อยู่ ใ ต้ ต รา เค รื่ อ งหมายประจ า อบต .เด่น ราษฏร์  
ขนาดสูงไมน้่อยกวา่ 7.5 เซนตเิมตรท ัง้สองขา้ง 

8. ผู้ ข า ย จ ะ ต้ อ ง ท า ก า ร อ บ ร ม ใ น เ ชิ ง ป ฏิ บ ั ติ ง า น 
เกีย่วกบัอุปกรณ์และวธิีการใช้งาน ใหแ้กผู่ใ้ช้งาน เจา้หน้าทีไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๙ . 
ผูซ้ื้อจะช าระราคาสิง่ของโดยการเบกิจา่ยตามสญัญาเมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบรถและใ
บคูมื่อจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสทิธิถ์ูกตอ้งให้แกผู่ซ้ื้อเป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้วแล
ะมีกรมธรรม์คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนต์ (พรบ.) เป็นเวลา 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Terms Of Reference : TOR) 

การจดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

องค์การบรหิารสว่นต าบลเดน่ราษฎร์  อ าเภอหนองฮี จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

....................................... 

1.หลกัการและเหตผุล 

             

 ดว้ยองค์การบรหิารสว่นต าบลเดน่ราษฎร์มีความประสงค์เปิดหน่วยการแพ



ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น ใ น อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 

เพือ่บรกิารประชาชนในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและน าสง่ผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉินอบุตัิ

เ ห ตุ ต ล อ ด  2 4  ช ั่ ว โ ม ง  

รวมถึงการสนบัสนุนภารกิจของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

เ มื่ อ ไ ด้ ร ั บ ป ร ะ ส า น ร้ อ ง ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ 

ป ร ะ ก อ บ ก ั บ ภ า ร กิ จ อ า น า จ ห น้ า ที่ ง า น ก า ร แ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น 

ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่เป็นภยนัตรายต่อชีวิต หรือการท างานของอวยัวะส าคญั 

จ าเป็นต้องได้รบัการประเมินการจดัการ และการบ าบดัรกัษาอย่างทนัท่วงที  

เพื่อป้องกนัการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือการป่วย   

จ ะ ต้ อ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ว ด เ ร็ ว 

และเทียบเท่าหลกัเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

(สพฉ.) จงึมีความจ าเป็นตอ้งจดัซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน 1 คนั  

2.วตัถุประสงค ์

 จ ั ด ห า ร ถ พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น   ( ร ถ ก ร ะ บ ะ )  1   ค ั น  

เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยจาก 

อุ บ ั ติ เ ห ตุ ใ น ก า ร น า ส่ ง ส ถ า น พ ย า บ า ล ต ล อ ด  2 4  ช ั่ ว โ ม ง 

ใหม้ีประสทิธภิาพรวดเร็วตลอดจนมีเครือ่งมือและอุปกรณ์การแพทย์ทีไ่ดม้าตรฐา

น แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง า น  

เกิดความปลอดภยัมากขึน้เทียบเทา่กบัหลกัเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบนัการ

แพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาต ิ(สพฉ.) 

3.คุณสมบตัิผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร า  ๖ ๔ 
ผูท้ีจ่ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอในการจดัซื้อจดัจา้งของหน่วยงานของรฐัอยา่งน้อยตอ้งมีคณุ
สมบตัแิละไมม่ีคุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปน้ี 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิจา้ง 
( ๔ ) 

ไมเ่ป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานขอ
งรฐั  ตามมาตรา ๑๐๖  วรรคสาม 

( ๕ ) 
ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงานของรฐัตามมาตรา 
๑๐9 

( ๖ ) 

คุณสมบตัหิรือลกัษณะตอ้งหา้มอืน่ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใ

นราชกจิจานุเบกษา 

4.รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะที่จะด าเนินการจดัซื้อ 



 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี 

หรือก าลงัเครือ่งยนต์สูงสุดไม ่

ต ่ า ก ว่ า  1 1 0  กิ โ ล ว ั ต ต์  ต า ม บ ัญ ชี ร า ค า ม า ต ร ฐ า น ค รุ ภ ัณ ฑ์  

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม  

2 5 6 ๕   ห น้ า   7 5 - ๗ ๖  

และคู่มือแนวทางปฏิบตัิการรบัรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

๒๕๖๔  ก าหนด 

คุณลกัษณะสงัเขปไวด้งัน้ี 

 1) เครือ่งยนต์ดีเซล 4 สูบ พรอ้มอุปกรณ์มาตรฐาน 

 2) มีประตูดา้นหลงัปิด-เปิด ส าหรบัยกเตยีงผูป่้วยเขา้-ออก   

                                                     

/๓มีตูเ้ก็บทอ่... 

 

 

-๒- 

 3) มีตูเ้ก็บทอ่ บรรจุกา๊ซไมน้่อยกวา่ 2 ทอ่ ทีแ่ขวนน ้าเกลือ 

 4 ) 

มีทีจ่ดัเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อืน่ทีจ่ าเป็นอยา่งเป็นสดัสว่นเป็นร

ะเบียบและ                                    

มี ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย จ า ก ก า ร ห ลุ ด  ร่ ว ง  ป ลิ ว  อ อ ก จ า ก ที่ จ ั ด เ ก็ บ 

ในกรณีทีร่ถมีการชนหรือกระแทกหรือพลกิคว ่า 

 5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลงัส่งไม่ต ่ากว่า 25 วตัต์  

พรอ้มอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 

ทีก่ฎหมายก าหนด 

 6) เครือ่งสญัญาณไฟฉุกเฉินพรอ้มเครือ่งขยายเสียง 

 7) คุณลกัษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

  (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอ้เข็น ปรบัเป็นรถเข็นได้ 

  (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรบัเด็กและผูใ้หญ่ 

  (3) เครือ่งสอ่งกลอ่งเสียงและเครือ่งดูดของเหลวใช้กบัไฟรถยนต์ 

  (4) เครือ่งวดัความดนัชนิดตดิผนงั 

  (5) ชุดป้องกนักระดูกคอเคลือ่น 

  (6) ชุดเฝือกดามแขนขา 

  (7) ชุดใหอ้อกซเิจน แบบ Pipe Line ส าหรบัสง่ทอ่กา๊ซ 

  (8) อุปกรณ์ดามหลงัชนิดส ัน้ 

  (9) เกา้อ้ีเคลือ่นยา้ยผูป่้วยชนิดพบัเก็บได้ 

  (10) ครอบหลงัคาทรงสูงพรอ้มตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศ 

  (๑๑) มี Long spinal board พรอ้มสายรดัตรงึ ทีย่ดึตรงึศีรษะ 

  (๑๒) มีระบบตดิตามและระบุต าแหน่งรถยนต์ 



  (๑๓) มีอุปกรณ์และกระเป๋าส าหรบัเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS 

หรือ PHTLS 

  ( ๑ ๔ ) 

ภายในหอ้งปฏบิตักิารสว่นสุดทา้ยดา้นบนตดิต ัง้โคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปร ั

บได ้

  (๑๕)  มี อุ ปกรณ์ควบคุมสถานการณ์  ประกอบด้วย  กรวย 

กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจราจร เสื้อสะท้อนแสง 

และนกหวีด 

และก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน แบ่งออกเป็น 2 หมวด 

ดงัน้ี 

 หมวด ก คุณลกัษณะของรถยนต์ 

 หมวด ข คุณลกัษณะของครุภณัฑ์การแพทย์ 
  

หมวด ก 

1. หมวด ก คุณลกัษณะของรถยนต์ ประกอบดว้ย 

1.1 เป็นรถยนต์กระบะสขีาว ระบบเครือ่งยนต์ดีเซล ไมน้่อยกวา่ 4 สูบ 

ปรมิาตรความจุภายในกระบอกสูบไมน้่อยกวา่ 2,400 ซีซี 

หรือมีก าลงัเครือ่งยนต์สูงสุดไมต่ ่ากวา่ 110 กโิลวตัต ์

และมีเครือ่งหมายรถพยาบาลตามตวัอยา่งของทางราชการท ัง้ซา้ยและขวา 

พรอ้มท ัง้มีตราหรือเครือ่งหมายของหน่วยงานนัน้ตามทีก่ าหนด 

1.2 ระบบกนัสะเทือน 

- ลอ้หน้าเป็นแบบใช้ปีกนกคู ่พรอ้มคอยล์สปรงิ หรือ 

ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

- ลอ้หลงัมีเหล็กกนัโคลงแบบแหนบหรือ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ   

        

  /๑.๓ระบบ... 

-๓- 

1.3 ระบบพวงมาลยัขบัดา้นขวา ระบบแรคแอนด์พีเนียน 

พรอ้มเพาเวอร์จากโรงงานผูผ้ลติ 

1.4 ระบบหา้มลอ้ ดสิเบรกลอ้หน้า ดรมัเบรกลอ้หลงั หรือดสิเบรกท ัง้ 4 ลอ้ 

1.5 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรีข่นาด 12 โวลต์ ไมน้่อยกวา่ 75 แอมแปร์ 

พรอ้มอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจ าครบถว้น 

1.6 ลอ้กระทะและยางลอ้แบบเรเดยีล พรอ้มฝาครอบลอ้ หรือลอ้แม็ก 

ขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ 

1.7 ในหอ้งคนขบั ตดิต ัง้เครือ่งรบัวทิยุระบบ AM/FM Bluetooth 

มีช่องเชื่อมตอ่ USB พรอ้มล าโพง 



1.8 ระบบสง่ก าลงัครทัซ ์เป็นแบบชนิดแผน่แหง้แผน่เดียว 

ควบคุมการท างานดว้ยไฮดรอลกิ หรือกลไกเกยีร์ เป็นแบบเกยีร์กระปุก 

จากโรงงานผูผ้ลติ  

1.9  มีระบบถุงลมนิรภยั  

ป้องกนัการกระแทกท ัง้ดา้นคนขบัและผูโ้ดยสารขา้งคนขบั 

1.10 หอ้งคนขบัมีประตู เปิด-ปิด ท ัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวา มกีุญแจล็อค 

1.11 กระจกไฟฟ้าเป็นแบบ ขึน้-ลง อตัโนมตั ิ

1.12 เบาะนั่งดา้นหน้าหุม้ดว้ยเบาะหนงัอยา่งด ี

1.13 กลอ้งบนัทกึภาพตดิรถยนต์ FULL HD พรอ้มการ์ดเมมโมรี ่32 GB 

จ านวน ๓ ตวั ตดิดา้นหน้ารถ ภายในหอ้งปฏบิตักิารและดา้นทา้ยรถ 

1.14 ตดิต ัง้ไฟตดัหมอกขนาดไมเ่กนิ 55 วตัต ์

๑.๑๕ มีระบบตดิตามและระบุต าแหน่งรถยนต ์

๑.๑๖ มีกระจกบานเลือ่นหลงัหอ้งคนขบัเป็นกระจกบานเลือ่น ซา้ย-ขวา 

สามารถล็อคจากหอ้งคนขบัได ้

๑.๑๗ มชุีดควบคุมระบบไฟฟ้า,ไฟฟ้าแสงสวา่ง (CUT OUT) 

ของหอ้งปฏบิตักิารอยูใ่นหอ้งคนขบั 

๑.๑๘ ในหอ้งคนขบัตดิต ัง้ระบบปรบัอากาศตามมาตรฐาน  

ผูผ้ลติและตดิต ัง้ระบบกรองอากาศฆา่เช้ือโรค ( 

มีระบบเครือ่งปรบัอากาศทีม่กีารตดิต ัง้ FILTER 

หรือระบบฆา่เช้ือและกรองฝุ่ นละอองได ้) 

2.อุปกรณ์ประจ ารถ 

2.1 ยางอะไหลพ่รอ้มลอ้กระทะ ตามขนาดมาตรฐาน    1  ชุด 

2.2 แมแ่รงยกรถพรอ้มดา้มแบบมาตรฐานประจ ารถของผูผ้ลติ   1  ชุด 

2.3 ประแจถอดลอ้        1  อนั 

2.4 เครือ่งมือประจ ารถตามมาตรฐานผูผ้ลติอยา่งน้อยประกอบดว้ย 

  - ประแจปากตาย     1  ชุด 

  - ไขควงท ัง้ปากแบนและแฉก    1  ชุด 

  - คีมธรรมดา     1  อนั 

  - ครีมล็อค      1  อนั 

  - ซองหรือกลอ่งเก็บเครือ่งมือขา้งตน้  1  ใบ 

2.5 เข็มขดันิรภยัประจ าทีน่ ั่งคนขบัและทีน่ ั่งขา้งตนขบัตอนหน้า 

2.6 ยางปพูื้นรถ ส าหรบัทีน่ ั่งคนขบัและทีน่ ั่งตอนหน้า พรอ้มยางกนัโคลน 

4 ลอ้ 

3.คุณลกัษณะท ั่วไปของหลงัคารถพยาบาลฉุกเฉิน  

 3.1 หลงัคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน 

จากผูผ้ลติทีไ่ดม้าตรฐาน ผา่นการ 

 



          

 /ประเมนิและ... 

 

-๔- 

 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ต า ม ข้ อ ต ก ล ง  IOS9001  

พรอ้มน าเอกสารมาแสดงในวนัเสนอราคา  

 3.2 คุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ว ั ส ดุ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ห ล ั ง ค า ร ถ พ ย า บ า ล  

เ ป็ น ใ ย แ ก้ ว ที่ ผ ส ม ผ ส าน ก ับ น ้ า ย า เ ร ซิ น ขึ้ น รู ป ท ั้ ง ห ล ัง  ไ ร้ ร อ ย ต่ อ 

และเสริมด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง 

ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภ า ย ใน ที่ ท า จ า ก ไ ฟ เ บ อ ร์ ก ล า ส ห รื อ พ ล า ส ติ ก  ABS 

ทีใ่หค้วามแข็งแรงทนทานตอ่การใช้งาน 

 3.3 ความสูงของหลงัคาจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า 105 เซนติเมตร 

พรอ้มมีกระจกบานเลือ่นซา้ยขวา 

ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง  สามารถลอ๊กไดจ้ากภายในรถ 

3.๔  มีประตู ด้ านหล ัง  เ ปิ ด -ปิด  ส าหร ับยก เตี ย งผู้ ป่ ว ย เข้ า ออก   

มีช่องกระจกนิรภยัสามารถเปิดออกจากภายในได ้และมีกุญแจล๊อคจากภายนอก  

    

3.๕  ติดต ั้งพ ัดลมระบายอากาศ  จ านวน  ๑  ต ัว  สวิท ช์  เ ปิด - ปิด 

รวมอยู่ชุดเดียวกนักบัแผงท ั้งหมดโดยติดต ั้งส่วนบนของห้องปฏิบ ัติการ  

รอยตอ่จะตอ้งเชื่อมดว้ยวสัดุกนัน ้าอยา่งดี    

๓ . ๖  มี ก ร ะ จ ก บ า น เ ลื่ อ น ด้ า น ห น้ า ติ ด ห้ อ ง ค น ข ั บ 

และสามารถลอ๊คไดจ้ากในหอ้งพยาบาล 

4.ภายในหอ้งพยาบาลมีตูเ้ก็บทอ่บรรจุกา๊ซตูใ้สอุ่ปกรณ์และเวชภณัฑ์ 

มีทีจ่ดัเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อืน่ทีจ่ าเป็นอยา่งเป็นสดัสว่นและมีความ

ปลอดภยัจากการหลุดรว่งออกจากทีจ่ดัเก็บ  

4.1 พื้นห้องพยาบาลท าจากไฟเบอร์กลาสท ั้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ 

เป็นชิ้นเดียวกนักบัฐานเตียงพยาบาล กนัน ้าได้  พื้นห้องพยาบาลปูทบัด้วย 

แผน่อลูมเินียมกนัลืน่ ดา้นบนพื้น 

4.2 ผนัง ในห้อ งพย าบา ลด้ า นข้ า ง  ( ซ้ า ย - ข ว า )  แ ล ะด้ านห น้ า 

ท า จ า ก ไ ฟ เ บ อ ร์ ก ล า ส ขึ้ น รู ป ห รื อ พ ล า ส ติ ก 

ABSทีใ่หค้วามแข็งแรงทนทานตอ่การใช้งาน   

4.3 ด้ า น ซ้ า ย มื อ ติ ด ต ั้ ง เ ก้ า อี้ ย า ว เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ช นิ ด  3 ที่ น ั่ ง 

พรอ้มเข็มขดันิรภยั (ที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน CE พรอ้มแนบเอกสารรบัรอง) 

โครงสร้างท าจากไฟเบอร์กลาส ที่น ั่ งและผนังบุด้วยฟองน ้าและหุ้ม  PVC 

ด้ า น ใ ต้ เ ก้ า อ้ี เ ป็ น ที่ เ ก็ บ ข อ ง โ ด ย ก า ร เ ปิ ด เ บ า ะ นั่ ง ขึ้ น   

ถ ัด จาก เก้ า อี้ เ อนกประสงค์ เ ป็นที่ ว า งตู้ ใ ส่ ถ ัง ออกซิ เ จน จ าน วน    2 



ถงัมีทีย่ดึถงัทีม่ ั่นคงแข็งแรงมีประตูปิด - เปิดพรอ้มกุญแจล็อค    

    

4.4 

ด้านขวามือตดิต ัง้ตูใ้ส่อุปกรณ์และเวชภณัฑ์ท าจากไฟเบอร์กลาสดา้นหน้าเป็นบา

น เ ลื่ อ น ซ้ า ย - ข ว า ท า จ า ก ว ั ส ดุ ใ ส เ พื่ อ ม อ ง เ ห็ น ภ า ย ใ น 

ส่ วนด้ า นบน เ ป็นแผ งค วบคุ ม ร ะบบออก ซิ เ จนแบบ  ( PIPE LINE), 

กระเปาะวดัความช้ืนและหวัจ่ายออกซเิจนระบบทอ่พรอ้มปล ัก๊เสียบชุดออกซเิจน 

และเครือ่งวดัความดนัโลหติแบบแขวนผนงั 

4.5 ต ร ง ก ล า ง ห้ อ ง พ ย า บ า ล  เ ป็ น ฐ า น เ ตี ย ง พ ย า บ า ล 

ท าจากไฟเบอร์กลาสดา้นบนหุม้ดว้ยสแตนเลสเพือ่ป้องกนัการกระแทกของเตียง  

ปลายฐานเตียงมีแผ่นส าหร ับน า เตียง  ขึ้น  -  ลง  สามารถพ ับเ ก็บได้  

มี ร ะ บ บ ล็ อ ค ยึ ด ต รึ ง เ ตี ย ง ท ั้ ง ห ั ว เ ตี ย ง แ ล ะ ท้ า ย เ ตี ย ง 

ด้ า น ใ ต้ ข อ ง ฐ า น เ ตี ย ง ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ก ร ะ ด า น แ ข็ ง ร อ ง น อ น ไ ด้  

ผ่านการรบัรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐ G 

ตามมาตรฐาน (EN๑๘๖๕) หรือ (EN๑๗๘๙) หรือตามที่  สพฉ. ประกาศ 

เพิม่เตมิ  

๔ . ๖ 

หอ้งปฏบิตักิารมีกลไกในการเขา้ถงึสว่นของหอ้งปฏบิตักิารโดยมีระบบล็อคป้องก ั

นการเหวีย่งของประตูเมือ่เปิดใช้งาน    

๔.๗ มีชุดแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง  ๑๒  โวลต์เป็นกระแสสลบั  ๒๒๐ 

โวลต์  ๕๐ เฮิรตช์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วตัต์ (เป็นแบบPURE SINE 

WAVE) พรอ้มปล ัก๊ไฟฟ้า  ๒๒๐  โวลต์จ านวน ๒ จุดและมีปล ัก๊แบบ USB๑ จุด  

และมีชุดสายพว่งตอ่แบบมว้นส าหรบัใช้ไฟฟ้า  ๒๒๐  โวลต์   

 

          /๕.วทิยุคม... 

-๕- 

 

5. วทิยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลงัสง่ไมต่ ากวา่ 25 

วตัต์พรอ้มอุปกรณ์     

5.1 เป็นเครือ่งวทิยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดตดิต ัง้ในรถยนต์ 

แบบสงัเคราะห์ความถี ่

5.2 เป็นเครือ่งวทิยุคมนาคมทีใ่ช้งานไดด้ี ในยา่นความถี ่136 MHz ถงึ 

174 MHz  สามารถใช้งานไดท้ ัง้ระบบ Simplex และ Semi Duplex 

5.3 ใชก้บัไฟฟ้ากระแสตรงไมต่ ่ากวา่ 12  Volt จาก Battery   

   

5.4 มีช่องความถีใ่นการใช้งานไมน้่อยกวา่ 128 ช่อง  

5.๕ ภาคสง่สญัญาณมีก าลงัสง่ออกอากาศ (RF Power Output) 

ไมน้่อยกวา่ 25 วตัต ์



5.๖ ภาครบัมีคา่ Sensitivity ไมน้่อยกวา่ o.25 วตัต์หรือดีกวา่  

5.๗ อุปกรณ์ประกอบชุด  

- ไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด 

- สายอากาศ จ านวน 1 ชุด 

- หนงัสือคูม่ือการใช้เครือ่งวทิยคุมนาคมเป็นภาษาไทย 

หรือภาษาองักฤษจ านวน 1 ชุด 

5.๘ 

ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหค้า้ซึง่เครือ่งวทิยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใ

ดๆ ของเครือ่งวทิยุคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(สนง.กสทช.) 

โดยน าเอกสารมาแสดงในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

6. เครือ่งสญัญาณไฟฉุกเฉินพรอ้มเครือ่งขยายเสียง      

6.1 

มีชุดสญัญาณไฟฉุกเฉินสีตามทีก่ฎหมายก าหนดแถวยาวตดิต ัง้ดา้นหน้ารถเหนือ

คนขบัจ านวน  ๑  ชุด  

6.2 สญัญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น ้าเงนิ) 

พรอ้มสญัญาณเสยีงไซเรน 5 เสียง  ใช้ไฟ 12 VDC   

6.๓ เวลาพดูโดยใช้รีโมทไมโครโฟน 

เสียงไซเรนจะถกูตดัออกโดยอตัโนมตัิ  

6.๔ มชุีดควบคุมการท างานของไฟฉุกเฉินหลอด LED ใชก้บักระแสไฟ 

12 V DC  

6.5 เครือ่งขยายเสียงอเิล็กทรอนิกส์ไซเรน ก าลงัขยายไมน้่อยกวา่ 1๐0 

วตัต์ ใช้กบัแรงดนัไฟ                      12 VDC มีขนาดกะทดัรดั 

6.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรบัรองว่าจะจดัหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ในวนัยืน่เอกสาร 

๖.๗ เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตภายในประเทศที่มีการรบัรองมาตรฐานเช่น 

อเมรกิาหรือ ยุโรปหรือเอเชีย 

ห รื อ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น  ISO 

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา  

๗. ชุดไฟแสงสว่างในห้องปฏบิตัิการและชุดไฟบนหลงัคา  

๗ . ๑  ใ น ห้ อ ง พ ย า บ า ล ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ แ ส ง ส ว่ า ง ช นิ ด  LED 

ใช้ทางการแพทย์ติดต ัง้ต าแหน่งที่เหมาะสม จ านวน ๔ ชุด แยกสวิทช์ ปิด-เปิด 

ใหม้ีความสวา่งเพียงพอ  

๗.๒ ภายในห้องปฏิบ ัติการส่วนสุดท้ายติดต ั้งโคมไฟสปอตไลท์  

ปรบัเอียงขึ้น-ลง ได้ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วตัต์  1  ดวง มีสวิทซ์ควบคุมชนิด  ๒  

ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไดจ้าก หอ้งพยาบาลและหอ้งคนขบัได ้  

๗.๓ ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์   

และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที ่



กฎหมายก าหนด  (1ชุด/2ชิ้น )         

๗.๔ ชุดไฟฉุกเฉินพรอ้มไฟสปอตไลท์ ติดต ัง้ด้านบนหลงัคาดา้นขา้งท ัง้ 4 

ชุด ซึ่งออกแบบให้เข้ากบัรูปทรงของหล ังคาไฟเบอร์กลาสซิลกนัน ้ า เข้า 

ประกอบดว้ย  

                              /-

ชุดไฟฉุก... 

      -๖-      

   

- ชุ ด ไ ฟ ฉุ ก เ ฉิ น สี ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย ก า ห น ด 

ใช้ส าหรบัขอสญัญาณทางหรือในสถานทีท่ีเ่กดิอุบตัเิหตุ  

- ชุ ด ไฟ สปอต ไ ลท์  ช่ ว ย ใ ห้ แ ส ง ส ว่ า ง ใ น เ ว ล า ก ล า ง คื น 

หรือสถานทีท่ีใ่หแ้สงสวา่งไมเ่พียงพอในขณะทีป่ฏบิตัหิน้าที่ 

๗.๕ ตดิไฟฉุกเฉินบนหลงัคาสว่นทา้ยไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED  ดา้นซา้ย-

ขวา    ๒  จุด  

๗ . ๖  ติ ด ไ ฟ ส ัญ า ญ เ ตื อ น บ น ห ล ั ง ค า ส่ ว น ท้ า ย ต ร ง ก ล า ง  

(สีตามทีก่ฏหมายก าหนด) ตดิพรอ้มไฟเบรคหลงั  

ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสงตรง 12 VDC. 

๘. ชุดแอร์แขวนเพิม่คอมเพรสเซอร์ 1 ลูกแยกออกจากหอ้งคนขบั   

  

๘.1 ระบบแอร์แขวนใชก้บัน ้ายา 134 พรอ้มคอมเพรสเซอร์ 1 

ลูกแยกจากตวัรถ    

๘.2 ภายในดา้นหน้าของหอ้งพยาบาล 

ตดิต ัง้คอยต์เย็นและครอบทบัดว้ยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมแอร์ 

กระจายลมไดท้ ั่วถงึท ัง้หอ้งโดยสารดว้ยช่องลมไมน้่อยกวา่ 4 ช่อง พรอ้มปรบัขึน้-

ลง ซา้ย-ขวา ได ้4 ทศิทาง  

๘.3 สวทิซ์ ควบคุมการเปิด-ปิด สามารถปรบัความแรงลม 3 ระดบั  

  

๘.4 มอเตอร์พดัลมใหล้มแรงสม ่าเสมอ   

๘.5 ภายนอกตดิต ัง้แผงระบายความรอ้นพรอ้มพดัลม 

บรเิวณดา้นบนของรถพยาบาล เพือ่ช่วยในการระบายความรอ้น 

และป้องกนัฝุ่น,สิง่สกปรก และงา่ยตอ่การบ ารุงรกัษา  

๘.๖ ในหอ้งปฎบิตักิารตดิต ัง้ระบบกรองอากาศฆา่เช้ือโรค ( 

มีระบบเครือ่งปรบัอากาศทีม่กีารตดิต ัง้ 

FILTERหรือระบบฆา่เช้ือและกรองฝุ่นละอองได ้) 

๙. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน ้าเกลือ,   ราวจบัสแตนเลส  

    



๙ .1 ชุ ด อุ ป ก ร ณ์ เ พ ด า น เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์  

โครงสรา้งท าจากไฟเบอร์กลาสขึน้รูปเสรมิแรงพรอ้มท าสีออกแบบเพือ่ใช้กบัรถพ

ยาบาลโดยเฉพาะ          

๙.2 ราวสแตนเลสมือจบั ท าจากสแตนเลสสตีลขดัขึ้นเงา ไม่เป็นสนิม 

ทนทานตอ่แรงกดักรอ่น   

๙ .3 ชุ ด แ ข ว น น ้ า เ ก ลื อ  เ ป็ น ส แ ต น เ ล ส ส ตี ล  ไ ม่ เ ป็ น ส นิ ม 

ทนตอ่แรงดงึและรบัน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 2 กก.  

๙.๔ เพดานรถที่แขวนตวัให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏบิตักิารช่วยฟ้ืนคืนชีพ ( 

CPR )  

๑๐. ราวจบัดา้นขา้งประตูสแตนเลส        

  

  ๑๐.1 ราวจบัขา้งประตู ใช้ส าหรบัจบัยดึขณะกา้ว ขึน้-ลง 

จากหอ้งปฏบิตักิารเพิม่ความสะดวกขณะปฏบิตัหิน้าที ่  

๑๐.2 ราวจบัขา้งประตู ผลติจากสแตนเลสสตีลขดัเงา 

มีความแข็งแรงทนทานตอ่การยดึจบัเป็นอยา่งดี  

๑๐.3  มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาดไมน้่อยกวา่ 1 น้ิว   

10.ฟิล์มกรองแสงรอบคนัพรอ้มกระจกบานหน้าเต็มบาน    

  

10.1 กระจกบานหน้าติดฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่า ๔0 เปอร์เซ็นต์ 

ห้องคนขบักระจก ซ้าย-ขวา ติดฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่า  ๖0 เปอร์เซ็นต์ 

หอ้งปฏบิตักิารตดิฟิล์มกรองแสงไดไ้มน้่อยกวา่  ๘0 เปอร์เซ็นต์   

11.นาฬิกาติดผนงัระบบดิจิตอล         

11.1 น า ฬิ ก า บ อ ก เ ว ล า ติ ด ผ นั ง ห้ อ ง พ ย า บ า ล 

แบบดจิติอลบอกรายละเอียดของ วนั เดือน ปี เวลา อุณหภูม ิ 

 

 

         /๑๒.ถงัดบัเพลงิ... 

-๗- 

 

1๒. ถงัดบัเพลิงสามารถดบัเพลิง 

- เครื่องดบัเพลิงแบบยกหิ้วมีมาตรฐาน มอก.สามารถดบัเพลิงได้ ตาม 

CIASS  A B C 

ได้ระยะเวลาไม้น้อยกว่าถงัดบัเพลิงชนิดเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร  CFC ขนาด 

ไมน้่อยกวา่  ๑๐ ปอนด์ พรอ้มตดิต ัง้  ๑ ชุด 

1๓. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ 

-กรวยมีสญัญาณแบบพบัเก็บได ้    จ านวน  ๓  อนั 

-กระบองไฟกระพรบิ    จ านวน  ๒  อนั 

-ไฟฉายสอ่งสวา่ง (LED)    จ านวน  ๑  อนั 



-เทปก ัน้จราจรขนาดไมน้้อยกวา่  ๓๐๐  เมตร จ านวน  ๒  มว้น 

-เส้ือสะทอ้นแสง     จ านวน  ๓  ตวั 

-นกหวีด      จ านวน  ๓  ตวั 

-หมวกกูภ้ยัชนิดตดิต ัง้ไฟฉายสอ่งสวา่งกบัหมวก จ านวน  ๒  ชุด 

-กรรไกรตดัเหล็กขนาดใหญ ่   จ านวน  ๑  เลม่ 

-เชือกคลอ้งตวัพรอ้มอุกรณ์ยดึเหน่ียว จ านวน  ๑  ชุด 
  

หมวด ข  

คุณลกัษณะของครุภณัฑก์ารแพทย ์

1. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรบัเป็นรถเข็นได้ 

1.1 ต ัว เตี ยงและโครงท าจากอ ลูมิ เ นียมมีความแข็งแรงทนทาน 

ลอ้รถเข็นหมุนไดร้อบ ๓๖๐ องศา อยา่งน้อย ๒ ลอ้  

1.2 แผน่รองตวัผูป่้วยท าจากอลูมเินียม หรือโลหะปลอดสนิมอยา่งดี  

                     1.3 

พ นั ก พิ ง ห ล ั ง ส า ม า ร ถ ป ร ับ ร ะ ด ับ ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  70 อ ง ศ า 

โดยมีโช็คอพัช่วยรบัน ้าหนกัผูป่้วย                   1.4 

ก า ร ป ร ั บ เ ป ลี่ ย น จ า ก เ ตี ย ง น อ น เ ป็ น เ ก้ า อี้ เ ข็ น 

สามารถท าไดส้ะดวกโดยเจา้หน้าทีเ่พียงคนเดียว   

1.5 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียง พรอ้มสายรดัผูป่้วย ๓ เสน้ 

    

1.6 เตียงออกแบบใหง้า่ยตอ่การท าความสะอาด     

   

1.7 เ ตี ย ง ช นิ ด น้ี ใ ช้ ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล  ร ถ พ ย า บ า ล ฉุ ก เ ฉิ น 

ในการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยและผูไ้ดร้บับาดเจ็บ  

1.8 ร ั บ น ้ า ห นั ก ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๑ ๕ 0 กิ โ ล ก ร ั ม 

(พรอ้มเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการมายืน่ในวนัเสนอราคา)  

1.9 ผู้เสนอราคาตอ้งแนบใบรบัรองว่า จะจดัหาอะไหล่ไดไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี 

ในวนัยืน่เอกสาร  

1.10 เป็นผลิตภณัฑ์ที่พรอ้มได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากล EN ๑๗๘๙ 

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

1.11 ผ่านการรบัรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า 

10G ตามมาตรฐาน EN 1865  พรอ้มเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

           

 

 

     

/๒.ชุดช่วยหายใจ… 

-๘- 



 

2.ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรบัเด็กและผูใ้หญ่ (Manual Resuscitator) 

    

2.1 หน้ากากท าจากซลิิโคนสีใส ช่วยให้งา่ยตอ่การสงัเกตอาการของผูป่้วย 

Mark No.5 ส าหรบัผูใ้หญอ่ยา่งละ  1 อนั และ Mask No.๓ ส าหรบัเด็กอยา่งละ 

1 อนั      

2.2 ถุ ง ล ม ท า จ า ก ซิ ลิ โ ค น สี ข า ว 

ส าม า รถมอ ง เ ห็นได้ภ าย ในต ัว ลูก ย า งผิ ว ด้ านนอกหยาบสล ับ เ รี ยบ 

เ พื่ อ ค ว า ม ก ร ะ ช ั บ ข ณ ะ บี บ  ส า ห ร ั บ ผู้ ใ ห ญ่ มี ข น า ด  1,400 

มล.และส าหรบัเด็กมีขนาด 450 มล. 

2.3 ถุ ง ส า ร อ ง อ อ ก ซิ เ จ น ท า จ า ก  Polyvinylchloride 

ส าหรบัผูใ้หญแ่ละเด็กอยา่ง ๒ ชิ้น                    

2.4 พรอ้มสายออกซเิจน ๑ เสน้ 

๒.๕ เป็นผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ISO  

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

3. เครือ่งสอ่งกลอ่งเสียง และเครือ่งดดูของเหลวใช้กบัไฟรถยนต์ 

3.1 เครือ่งสอ่งกลอ่งเสียง (Larnynoscope)   

 3.1.1 เป็นชุดเครือ่งมือสอ่งตรวจหลอดลมใหแ้สงสวา่งโดยใยแกว้น าแสง 

FIBER OPTIC    3.1.2 ใช้ถา่นไฟฉายขนาดกลาง 2 กอ้น 

        3.1.3 หลอดไฟเป็นหลอด 

HALOGEN/XENON ตดิอยูใ่นดา้มมือ (HANDLE)    

 3.1.4 สวทิช์จะท างานเมือ่ประกอบแผน่สอ่งตรวจ  (BLADE) 

เขา้กบัดา้มถอืแสงสวา่งจะสอ่งผา่น       แผน่ตรวจ  

 3.1.5 ดา้มถือและแผน่สอ่งตรวจท าดว้ยโลหะไมเ่ป็นสนิม  

 3.1.6 ด้ า ม ถื อ ส า ม า ร ถ ถ อ ด ไ ด้  2 ข้ า ง 

ท ัง้หวัและทา้ยเพือ่สะดวกในการเปลีย่นถา่นและหลอดไฟ   

ฝ า ปิ ด เ ป็ น แ บ บ เ ก รี ย ว ห มุ น ปิ ด ส นิ ท ใ ช้ ง า น ง่ า ย 

สะดวกในการท าความสะอาดและดูแลรกัษา     

 3.1.7 

สามารถใช้ประกอบกบัชุดสอ่งตรวจหลอดลมทีเ่ป็นผลติภณัฑ์มาตรฐานสากล 

   3.1.8 แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด 

เป็นแผน่สอ่งตรวจแบบ FIBER OPTIC                     

  3.1.8.1 แผน่สอ่งตรวจแบบโคง้ เบอร์ 2 ส าหรบัผูใ้หญ ่  จ านวน 1 

อนั     3.1.8.2 แผน่สอ่งตรวจแบบโคง้ เบอร์ 3 

ส าหรบัผูใ้หญ ่  จ านวน 1 อนั     3.1.8.3 

แผน่สอ่งตรวจแบบโคง้ เบอร์ 4 ส าหรบัผูใ้หญ ่  จ านวน 1 อนั    

 3.1.9. รบัประกนัคุณภาพอยา่งน้อยเป็นเวลา 1 ปี 

นบัต ัง้แตว่นัมอบของครบ 



 อุปกรณ์ประกอบ  

  1.หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดสอ่งมาตรฐานพรอ้มใช ้  

จ านวน 1 หลอด    2.กลอ่งเก็บอุปกรณ์ จ านวน 1 ใบ 

  ๓.๑.๑๐ เป็นผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ISO  

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนั  เสนอราคา 

3.2 เครื่องดูดของเหลวใช้กบัไฟรถยนต์ (Suction pump) 

 3.2.1. ใช้ได้กบัไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลบั 220 โวลท์ 

และมีแบตเตอรีแ่บบชาร์จไดภ้ายในตวัเครือ่ง น ้าหนกัเบาสามารถออกสนามได้ 

 3.2.2. มีอุปกรณ์ควบคุม ปรบัแรงดูด พรอ้มมาตรวดัแสดงแรงดูด 

3.2.3. สามารถปร ับแรงดูดสู งสุ ดได้ ไม่ น้ อยกว่ า  500 มิลลิบ า ร์  

และอตัราการไหลของอากาศ ไมน้่อยกวา่ ๑๕  ลติร ตอ่นาที   

         

 /๓.๒.๔ภาชนะบรร... 

 

-๙-  

 3.2.4. ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 900 

มลิลลิติร จ านวนไมน้่อยกวา่                  1  ใบ  สามารถใช้ซ า้ได ้

 3.2.5. มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมน้่อยกวา่ 1.3 เมตร  ๑  ชุด 

 3.2.6. 

แบตเตอรี่ภายในต ัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถท าการชาร์จไฟได้ท ันที  

โดยไมต่อ้งรอใหไ้ฟหมด 

 3.2.7. ผู้เสนอราคาตอ้งแนบใบรบัรองว่าจะจดัหาอะไหล่ได้ไมน้่อยกว่า 5 

ปี ในวนัยืน่เอกสาร 

 3.2.8. ขายดึเครือ่งดูดเสมหะกบัตวัรถตอ้งแข็งแรง  

 ๓ .๒ .๙  เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ที่พร้อมได้ร ับการร ับรองมาตรฐาน  ISO 

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา  

4.เครือ่งวดัความดนัโลหติชนิดตดิผนงั  (แบบดจิติอล) จ านวน 1 เครือ่ง  

๔.๑ เป็นเครือ่งวดัความดนั แบบดจิติอล 

๔.๒ หน้าจอ LCD ใหญ ่อา่นผลไดง้า่ย  สามารถมองคา่ไดใ้นทีม่ืด 

๔.๓ สามารถใช้ไดท้ ัง้ผูใ้หญแ่ละเด็ก 

๔ . ๔  มี ช่ ว ง ว ัด ค ว า มด ัน โ ลหิ ต ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๔ ๐ - ๒๘๐  mmHg 

แ ล ะ ช่ ว ง ใ น ก า ร ว ั ด ชี พ จ ร ก ว้ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  

๔๐ – ๑๘๐ mmHg  คร ัง้ตอ่นาที ่

๔ .๕  มีค่ าความแม่นย า ในการว ัด โลหิตไม่ เกินกว่ า  +๓  mmHg  

และชีพจร+-๑% 

๔.๖ การพองตวัของถุงบีบ (Cuff) เป็นระบบอตัโนมตั ิ

๔.๗ เก็บขอ้มูลการวดัไดไ้มน้่อยกวา่ ๙๐ คร ัง้ 

๔.๘ มีระบบปิดเครือ่งอตัโนมตัหิากไมใ่ช้งาน 



๔.๙ ใช้ไฟฟ้า ๑๑๐-๒๔๐ V   AC, ๕๐-๖๐ Hz หรือ ใช้ไฟ + VDC 

           ๔ . ๑ ๐  ใ ช้ แ บ ต เ ต อ รี่ ช นิ ด   Dry Cell battery  

สามารถใช้งานตอ่เน่ืองไดไ้มน้่อยกวา่ 5 ช ั่วโมง  เมือ่ชาร์จ  ไฟเต็ม  

๔.๑๐ สามารถแสดงคา่ความดนัทีว่ดัในคร ัง้สุดทา้ยได้ 
๔.๑๑ มีสญัลกัษณ์แจง้เตือนหวัใจเตน้ผดิปกติ 

๔.๑๒. มีระบบหยุดการวดัช ั่วคราวเมื่อคนไข้เคลื่อนไหว (Motion Stop 
Function) 

๔.๑๓. ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

โดยมีหนงัสือรบัรองมาตรฐานมาแสดง ณ วนัทีเ่สนอราคา 

อุปกรณ์เสริม  
 Adult NIBP Cuff จ านวน 1ชุด 
 AC Adaptor จ านวน 1ชุด 
 คูม่ือการใช้งานภาษาไทย  1 ชุด  

5.ชุดป้องกนักระดกูคอเคลือ่น          

5.1 โครงภายนอกเป็นพลาสตกิ สว่นภายในเป็นโฟมชนิดออ่น   

   

5.2 ปรบัขนาดได ้โดยปรบัสายรดัแบบปะตดิ     

   

5.3 ดา้นหน้ามีช่องส าหรบัการเจาะหลอดลมผูป่้วยได ้    

   

5.4 มี 3 ขนาด S, M, L  

๕.๔ เป็นผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ISO  

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

         /๖.ชุดเฝือกดาม... 

-๑๐ 

 

6.ชุดเฝือกดามแขน  ขา จ านวน 3 ชิน้       

  

   เป็นเฝือกลมสุญญากาศ ใช้ส าหรบัดามแขน-ขา ของผูท้ีไ่ดร้บับาดเจ็บ 

เฝือกลมมีท ัง้หมด 3 ชิ้นประกอบดว้ย เฝือกดามแขน 2 ชิ้น เฝือกดามขา 1 ชิน้  

6.1 เฝือกดามแขนชิน้ที ่1 มคีวามกวา้ง 30 ซม. ความยาว 50 ซม.  

    

6.2 เฝือกดามแขนชิน้ที ่2 มคีวามกวา้ง 50 ซม. ความยาว 70 ซม.  

    

6.3 เฝือกดามขาชิ้นที ่3 มคีวามกวา้ง 70 ซม. ความยาว 100 ซม.  

    

6.4 มีกระบอกส าหรบัสูบลม 1 อนั  



๖.๕ มีสูบลมชนิดไฟฟ้าเป็นผลติภณัฑ์จากผูผ้ลติเดยีวกนักบัตวัเฝือกจ านวน 

๑ ชุด    

6.๖ มกีระเป๋าส าหรบัใสเ่ฝือกลมสุญญากาศ 1 ใบ 

๖.๗ เป็นผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  ISO  

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

7. ชุดใหอ้อกซเิจน แบบ Pipe Line ส าหรบัทอ่กา๊ซ 

 โครงสรา้งท าจากไฟเบอร์กลาสขึน้รูปหรือวสัดุอืน่ทีแ่ข็งแรงถงัออกซเิจนให

ม ่ ขนาดบรรจุไมน้่อยกวา่  ๑๐  ลติร  พรอ้มอุกรณ์ล็อกถงัออกซเิจน    

        

๘ . ถ ั ง อ อ ก ซิ เ จ น ข น า ด  10 ลิ ต ร  แ ล ะ 

ชุดถงัออกซิเจนแบบพกพาน ้าหนกัรวมไม่เกิน ๕ กิโลกรมั           

๘.๑ ถงัออกซเิจนเป็นถงัอลูมเินียมขนาด 10 ลติร  จ านวน 2 ถงั   

     - 

ถงัออกซิเจนต้องมีเอกสารรบัรองการบรรจุในภาชนะบรรจุทนความดนั 

ที่ มี คุณภาพที่ ให้ ก ารร ับรอ ง  ต้ อ งได้ ร ับมาตรฐาน  มอก .  และ  ISO 

ภายในประเทศพรอ้มแนบตวัอยา่งเอกสารรบัรองมาในวนัเสนอราคา  

๘ . ๒  ชุ ด ถ ัง อ อกซิ เ จนแบบพกพาน ้ า หนัก ร่ ว ม ไม่ เ กิน  ๕  ก . ก . 

ส าหรบัเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวกพรอ้มกระเป๋าหิว้พรอ้มชุดยดึบนรถบรกิารการแพทย์

ฉุกเฉินทีไ่ดม้าตราฐาน (EN๑๗๘๙) หรือตามที ่สพฉ. ประกาศ เพิม่เตมิ  

๙. ชุดปรบัแรงดนัออกซเิจน (ใชก้บัถงัออกซเิจนขนาด 10L )    

   

ชุดปรบัแรงดนัออกซเิจน ส าหรบัถงั Oxygen cylinder 10 litre   

    

 1. Regulator แบบ 1 เกจวดั เกจ (Gauge)  

วดัแรงดนัภายในถงัออกซเิจน     

 2. Flow meter สามารถปรบัอตัราการไหลของออกซเิจนได ้1-1๕ 

ลติรตอ่นาท ี                        3. มีกระปุกใหค้วามช้ืนออกซเิจน 

Humidifier        

 4. มีสายใหอ้อกซเิจนทางจมูก Nasal Canula จ านวน 2 เสน้ 

 5. มีสายใหอ้อกซเิจนทางจมูกและปาก Mask with Bag จ านวน 2 เสน้  

๑๐. อุปกรณ์ดามหลงัชนิดส ัน้         

  

๑ ๐ .1 แ ผ ง ส า ห ร ั บ พ ั น ต ั ว ผู้ บ า ด เ จ็ บ 
ประกอบดว้ยแทง่ท าดว้ยวสัดุโปรง่แสงแผงเชื่อมโยงกนัเป็นแผงสามารถโอบรอบ
ศีรษะและคอไดอ้ยา่งกระชบัหรือวสัดุตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

๑ ๐ . 2 
พื้นผวิของอุปกรณ์หุม้ดว้ยวสัดุสงัเคราะหท์ีส่ามารถป้องกนัน ้าหรือของเหลวซมึผา่
นได ้



๑ ๐ . 3 
มีหนามเตยทีส่ามารถตดิสายรดัหน้าฝากและคางของผูบ้าดเจ็บใหย้ดึตดิกบัตวัอุป
กรณ์ได ้

๑๐.4 มีสายรดัหน้าผากและคางของผูบ้าดเจ็บ แหง่ละ 1 เสน้   
 

         /๑๐.๕มีชุดเข็ม… 
 

 
-๑๑- 

 
๑๐.๕ 

มีชุดเข็มขดัยดึตวัผูบ้าดเจ็บตดิกบัอุปกรณ์ประกอบดว้ยสายเข็มขดัซึง่ใชห้วัล็อกแ

บบสวมเร็ว จ านวน 3 เสน้  และมีชุดเข็มขดัส าหรบัรดัใตข้า จ านวน 2 เสน้ 

เพือ่เพิม่กระชบั โดยเข็มขดัทกุเสน้สามารถปรบัความยาวได ้    

          

๑๐.๖ แสงเอ็กซเรย์สามารถผา่นได ้

๑๐.๗ ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

โดยมีหนงัสือรบัรองมาตรฐานมาแสดง ณ วนัทีเ่สนอราคา 

๑๑. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพบัเก็บได้ 

๑ ๑ .1 ผ ลิ ต จ า ก อ ลู มิ เ นี ย ม อ ัล ล อ ย ด์  น ้ า ห นัก เ บ า  ข น า ด เ ล็ ก 

งา่ยตอ่การเคลือ่นยา้ย    

๑ ๑ .2 เ ก้ า อี้ พ ย า บ า ล ช นิ ด น้ี  

สว่นใหญใ่ช้ในการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยหรือผูไ้ดร้บับาดเจ็บทีไ่มส่ามารถนอนได้  

๑๑.3 เกา้อ้ีชนิดน้ีสามารถพบัได ้       

  

๑๑.4 เกา้อ้ีชนิดน้ีมี 4 ลอ้        

  

๑๑.5 เกา้อ้ีชนิดน้ีมีทีจ่บั 4 ดา้ม (สามารถพบัได)้     

  

๑๑.6 บรเิวณใตเ้กา้อ้ีดา้นขา้งมีคนัโยก ทีส่ามารถโยกขึน้-ลงได ้

๑ ๑ .7 ส า ม า ร ถ ร ับ น ้ า ห นั ก ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  150 ก ก . 

(พรอ้มเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการมายืน่ในวนัเสนอราคา) 

๑ ๑ .8 มี เ ข็ ม ข ั ด ส า ห ร ั บ ร ั ด ต ั ว ผู้ ป่ ว ย 

เพือ่ป้องกนัผูป่้วยตกเกา้อ้ีในขณะเคลือ่นยา้ย 

๑๑.9 เป็นผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน 

ISO 13485 โดยมีหนงัสือรบัรองมาตรฐานมาแสดง ณ วนัทีเ่สนอราคา 

12.ชุดกระดานแข็งรองนอน พรอ้มเข็มขดั 



12.1 ผ ลิ ต จ า ก  Polyethylene ท น แ ร ง ก ร ะ แ ท ก 

มีความกระชบัเมือ่รดัเข็มขดั Safety Belt 

12.2 สามารถ X-RAY/CT ผา่นได ้  

12.3 สามารถใช้รว่มกบัชุดล็อคศีรษะได ้

12.4 เหมาะส าหร ับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล 

การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยนอกสถานทีแ่ละ 

ผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 

12.5 มี ข น า ด ค ว า ม ย า ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า   180 ซ ม . 

มีความกวา้งสูงสุดไมน้่อยกวา่  41 ซม. มีความหนา    พรอ้มฐานไมเ่กนิ  7  ซม. 

12.6 มีน ้าหนกัไมเ่กนิ 7.๕ กก. 

12.7 รบัน ้าหนกัไดไ้มน้่อยกวา่ 180 กก.  

12.8 มีสายรดัผูป่้วยทีป่รบัขนาดไดแ้ละมีอุกรณ์ล็อคไดจ้ านวน ๓ เสน้ 

12.9 เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัการทดสอบความปลอดภยัตามมาตรฐาน (EN 

๑ ๗ ๘ ๙ ห รื อ EN๑ ๘ ๖ ๕ )  ห รื อ ต า ม ที่  ส พ ฉ . ป ร ะ ก า ศ เ พิ่ ม เ ติ ม 

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

13.ชุดล็อคศีรษะพรอ้มเข็มขดั 

13.1 ผลติจากกอ้นโฟมขึน้รูปทีมี่ความหนาแน่นสูง 

มีช่องขนาดใหญอ่ยูบ่รเิวณระนาบเดยีวกบัช่องหูเพือ่สงัเกตอาการผูป่้วยสามารถใ

ช้รว่มกบั Spine Board หรือ Scoop Strecher ได ้

          

/๑๓.๒อุปกรณ์ชนิด...  

-๑๒- 

 

13.2 อุปกรณ์ชนิดน้ีไมร่บกวน X-RAY/CT 

ผวิโดยรอบกอ้นโฟมชุบเคลือบดว้ยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกนัน ้าได ้

ท าใหง้า่ยตอ่การท าความสะอาด 

13.3 ขนาดไมน้่อยกวา่ 42 x 26 x 18 ซม. 

13.4 เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการทดสอบความปลอดภยัตามมาตรฐาน (EN 

๑๗๘๙หรือEN ๑๘๖๕) หรือตามที ่สพฉ.ประกาศเพิม่เตมิ 

พรอ้มแนบเอกสารมาในวนัเสนอราคา 

14. ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ๒๓ รายการ   

14.1 หฟูงั จ านวน 1 ชุด 

14.2 เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบดจิติอล ส าหรบัเด็กและส าหรบัผูใ้หญ ่

อยา่งละ 1 ชุด 

14.3 เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบแมนนวล ส าหรบัเด็กและส าหรบัผูใ้หญ ่

อยา่งละ 1 ชุด 

14.4 กรรไกร 14 CM จ านวน 1 ดา้ม 

14.5 คีมคีบ 14 CM จ านวน 1 อนั 



14.6 ทีก่ดลิน้ จ านวน 1 อนั 

14.7 ไฟฉาย จ านวน 1 อนั 

14.8 เทปแตง่แผล จ านวน 2 มว้น 

14.9 แอลกอฮอลล์ จ านวน 2 ขวด  

14.10 เบตาดีน จ านวน 2 ขวด 

14.11 ส าลีกอ้น จ านวน 2 หอ่ 

14.12 ส าลีไมพ้นักา้น (บรรจุ 100 ชิน้) จ านวน 2 หอ่ 

14.13 ผา้กอ๊ตอนามยั Size 4x4 น้ิว จ านวน 2 กลอ่ง 

14.14 ผา้ก็อตในซองสูญญากาศ Size 3x3 น้ิว จ านวน 2 กลอ่ง 

14.15 ผา้พนัแผลยดืหยุน่ 4 น้ิว จ านวน 2 กลอ่ง  

14.16 พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิน้) จ านวน 1 กลอ่ง    

   

14.17 ทีห่นีบสายสะดือ จ านวน 1 อนั 

14.18 ถุงมือยาง S,M,L อยา่งละ 1 กลอ่ง 

๑๔.๑๙ เครือ่งวดัระดบัน ้าตาลในเลือดพรอ้มอุปกรณ์  ๑  ชุด 

๑๔.๒๐ น ้าเกลือNSS ๐.๙% ขนาดไมน้่อยกวา่  ๑๐๐  ML  ๓  ขวด 

๑๔.๒๑ ชุดท าแผลปลอดเช้ือชนิดใช้แลว้ทิง้ 

๑๔.๒๒ เครือ่งวดัอุณหภูมริา่งกายชนิดอนิฟาเรต  ๑  ตวั 

๑๔.๒๓ เครือ่งวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในฮีโมโกลบนิจากชีพจร 

(PULSE OXIMETRY) 

15. ไมด้ามแขน – ขา 

15.1 ท าจากว ัสดุส ัง เคราะห์   สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

ป้องกนัของเหลวซมึผา่นไดด้ี บรรจุในกระเป๋า พรอ้มหูหิว้มีซปิ 

15.2 ไมด้ามขาสว่นรองรบัขา กวา้งไมน้่อย 14 เซนตเิมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 

84 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า   1  เซนติเมตร  ส่วนรองร ับปลายเท้า 

กวา้งไมน้่อยกวา่ 14 เซนตเิมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 20 เซนตเิมตร 

         

 /๑๕.๓ไมด้ามแขน... 

-๑๓- 

 

15.3 ไม้ดามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 

57 เซนตเิมตร  หนาไมน้่อยกวา่                     1  เซนตเิมตร   

๑๖. เครื่องกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ 

 ๑๖.๑ คุณสมบตัิท ั่วไป 

 ๑๖ . ๑ . ๑   เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ก ร ะตุ ก ห ัว ใ จแบบอ ัต โนม ัติ  ข น าด เ ล็ ก 

น ้ าหนักเบาใช้พลงังานจาก Battery ชนิด Lithium Manganese Dioxide 

ขนาด ๑๒V DC ๔.๕ Ah 

 ๑๖.๑.๒  มีค าส ั่งเสียงและฟงัช ั่นการใช้งานทีง่า่ย 



 ๑๖.๑.๓  เครือ่งสามารถปรบัใช้ส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ ่

 ๑๖.๑.๔ เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้รบัรองตามมาตรฐาน  CA, IEC, EC, CE, 

ISO ๑๓๔๘๕ เป็นต้น และความสามารถในการป้องกนัฝุ่ นและกนัน ้าระดบั  

IP๕๕  พรอ้มรบัประกนัตวัเครือ่ง ไมน้่อยกวา่  ๔  ปี 

๑๖.๒ อุปกรณ์ประกอบพรอ้มใช้งาน ๑ ชุด  

๑๖.๒.๑  แผน่น าไฟฟ้าส าหรบัผูใ้หญแ่ละเด็ก 

๑๖.๒.๒  แบตเตอรี ่

๑๖.๒.๓  กระเป๋าจดัเก็บอุปกรณ์ 

๑๖.๒.๔  คูม่ือแนะน าการใช้งานภาษาไทยและองักฤษ 

เงือ่นไขเฉพาะ 

1. ตวัรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรบัประกนัคุณภาพในระยะเวลา 3 ปี 

หรือระยะทาง 100,000 กม.                        สุดแตอ่ยา่งใดอยา่งหน่ึงจะถงึกอ่น 

หากมีการช ารุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรบัผดิชอบซอ่มแซม                    

เปลีย่นอะไหลใ่หโ้ดยไมค่ดิมูลค่า เวน้แตเ่กดิจากกรณีอุบตัเิหตุหรือภยัธรรมชาติ 

2. การน ารถยนต์ เข้าบ า รุ งร ักษาฟรีภายในระยะ เวลาที่ก าหนด 

สามารถน ารถยนต์เขา้รบับรกิารทีต่วัแทนจ าหน่ายท ั่วราชอาณาจกัร  

3. โ ร ง ง า น ผู้ ต ก แ ต่ ง 

ดดัแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 

ดงัน้ีโดยตอ้งแนบส าเนาเอกสารใบอนุญาตมาพรอ้มใบเสนอราคา 

  3.1. 

โรงงานตกแตง่รถพยาบาลต้องเป็นผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเ

ภทดดัแปลง สภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง4) 

  3.2. 

โรงงานตกแตง่รถพยาบาลตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิและรบัรองมาตรฐา

น ต า ม ข้ อ ก า ห น ด  ISO9001:2015 แ ล ะ  ISO14001:2015 

การครอบคลุมขอบขา่ยการออกแบบ และประกอบรถพยาบาล  

  3.3. 

โรงงานผูต้กแตง่รถพยาบาลตอ้งขึน้ทะเบียนไวก้บักรมสรรพสามติในอุตสาหกรร

ม ป ร ะ เ ภ ท ด ั ด แ ป ล ง ร ถ ย น ต์  

พรอ้มท ัง้แสดงใบทะเบียนสรรพสามติมาพรอ้มในวนัเสนอราคา 

4. ผู้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง ไ ด้ ร ั บ อ นุ ญ า ต  ป ร ะ ก อ บ 

ดดัแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รบัการตรวจประเมนิและร ั

บรองมาตรฐาน (ตามข้อ 3) หรือได้รบัการแต่งต ัง้จากบริษัทที่ได้รบัอนุญาต 

โดยมีหนงัสือยืนยนัยืน่มาในวนัเสนอราคา 

 

          

-๑๔- 



5. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบรถพยาบาลอย่างละเอียดและแคตตาล็อค 

ท ั้ ง ต ัว รถยนต์  แ ล ะ  อุ ป ก ร ณ์ ก า รแพทย์  เ ช่ น  เ ตี ย ง รถ เ ข็นพยาบาล 

กระดานแข็งรองนอน  ชุด ล็อคศีรษะ   เค รื่องว ัดความด ันแบบติดผนัง   

เก้าอี้เคลื่อนยา้ยผูป่้วยชนิดพบัเก็บได้  ชุดเฝือกลมสุญญากาศ เป็นต้น พรอ้มระบุ 

ยี่ห้อ รุ่น ประเทศผูผ้ลิต และแนบใบรบัรองมาตรฐาน เพื่อให้ใหผู้ซ้ื้อไดพ้จิารณา 

พ ร้ อ ม ท ั้ ง รู ป แ บ บ ก า ร จ ั ด ว า ง อุ ป ก ร ณ์ ภ า ย ใ น ร ถ พ ย า บ า ล 

ตามทีผู่ซ้ื้อก าหนดขา้งตน้มาในวนัเสนอราคา 

6. ผูเ้สนอราคาตอ้งรบัประกนัอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เวน้ตวัรถยนต)์ 

และครุภณัฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา 1 ปี 

7. อุ ป ก ร ณ์ก า รแพทย์ ต้ อ ง เ ป็นของ ใหม่ ไม่ เ ค ย ใช้ ง านมาก่ อน 

หรือใช้สาธิตมาก่อน หากเกิดการช ารุดขดัข้องภายในระยะเวลารบัประกนั 

แ ล ะ ท า ก า ร แ ก้ ไ ข แ ล้ ว ถึ ง  2 ค ร ั้ ง 

ผูข้ายจะตอ้งน าชิ้นสว่นหรืออะไหลม่าเปลีย่นใหโ้ดยไมค่ดิมูลคา่  

  ๘) ตดิแถบสติก๊เกอร์สะทอ้นแสงคาดรอบรถ สีเหลือฉุกเฉินการแพทย ์รหสั 
RAL 1016 , Sculpture Yellow เ ป็ น ห ล ั ก 
และตราอ ักษรส ัญล ักษณ์มาตราฐานตามประกาศ สพฉ.  เ รื่องเกณฑ์  
วิธีการและนาวทางรบัรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุก พ.ศ ๒๕๖๔ 
(ขนาดไมน้่อยกวา่ ๑๐ ซม.) 

๙ ) 
ท าการพน่สีเครือ่งหมายประจ าของรถส่วนราชการขนาดกวา้งหรือยาวไมน้่อยกว่
า  18 เซนติเมตรและอกัษรชื่อเต็มของสว่นราชการสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนตเิมตร 
และเลขครุภณัฑ์ไวด้า้นขา้งของรถบรเิวณประตู         ท ัง้  2  ขา้ง  

๑๐ )  ผู้ เ สน อราคาต้ อ ง จ ัดท า   พ รบ .  , ภ า ษี  , ป ร ะก ันภ ัย ช ั้น  ๓ 
บวกและตอ้งจดทะเบียนเป็นรถพยาบาลอยา่งถูกตอ้งรถยนต์ใหพ้รอ้มในวนัส่งมอ
บท ัง้น้ีผูข้ายตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใช้จา่ยท ัง้สิน้ 
 ๑ ๑ )  ผู้ เ ส น อ ร า ค า ต้ อ ง แ ส ด ง เ อ ก ส า ร 
วา่รถพยาบาลประเภทดงักลา่วไดร้บัยกเวน้ภาษีสรรพสามติและสามารถจดทะเบยี
น เ ป็ น ร ถพย า บ า ล ได้ ต ามปร ะ ก าศ  โ ด ย  ไ ม่ เ กิ ด ปัญห า ว ัน ส่ ง มอบ 
โดยมีเอกสารไดร้บัยกเวน้มาแสดง ณ วนัทีเ่สนอราคา   
เงือ่นไขการสง่มอบ 

๑. ผู ขายต องเตมิน ้ามนัเช้ือเพลงิเต็มถงัในวนัส งมอบ   

๒. หน่วนงานจะช าระเงนิใหผู้ข้าย  

เมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบรถและโอนทะเบียนใหก้บัผูซ้ื้อแลว้เทา่นัน้  

๓ . 

ผูเ้สนอราคาตอ้งจดทะเบียนพรอ้มโอนกรรมสทิธิร์ถยนต์ใหเ้ป็นของผูซ้ื้อกอ่นการ

เบกิรบัเงนิ  
 

๕. สถานทีด่ าเนินการ 

 ส านกังานเทศบาลต าบลศาลเจา้ไกต่อ่  อ าเภอลาดยาว   จงัหวดันครสวรรค์         



๖. ระยะเวลาส งมอบงาน 

  ก าหนดสง่มอบ ภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

๗.  หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลือก 

 การพจิารณาผลการจดัซื้อจดัจา้งใช้เกณฑร์าคาต ่าสุด 

๘. วงเงนิในการจดัซื้อ  

 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบไม ต ่ากว า ๒,๔๐๐ 

ซีซี หรือก าลงัเครือ่งยนต สูงสุด                  

ไม ต ่ า ก ว า  ๑๑๐  กิ โ ลว ัตต  ต ามบ ัญ ชี ราค ามาตรฐานค รุภ ัณฑ์  

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ 

ธ ัน วาคม  256๕  ห น้ า  75  มี ร าค ามาตรฐาน   ๑ ,๒20 ,๐๐๐ . -  บ าท 

(หน่ึงลา้นสองแสนสองหมืน่บาทถว้น)  

           

 /๙.สถานทีต่ดิ... 

-๑๕- 


